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Resumen 

Se presenta una propuesta para automatizar parcialmente el funcionamiento de un 

espectrómetro fotoacústico ubicado dentro del Taller de Resonancia y Luminiscencia 

Magnética (TRLM) en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM). El proceso de semiautomatización fue concebido en 3 sistemas de control: 

1 sistema para regular la temperatura de operación de un espectrómetro, 1 sistema de control 

de nivel para acciones de llenado-drenaje de los recipientes de agua y un sistema para 

controlar la frecuencia de un pulsador mecánico externo que permita modular la radiación 

láser incidente a una cavidad fotoacústica y de esta manera observar el efecto fotoacústico.  

El espectrómetro, diseñado en el taller, permite realizar procesos de detección fotoacústica. 

El componente más importante del sistema es un láser gaseoso de CO2 de flujo axial que 

alcanza potencias de emisión de hasta 15 W en el infrarrojo medio (longitudes de onda de 

emisión comprendidas entre ρ‘ά y ρπ‘ά). El sistema de enfriamiento propuesto tiene como 

objetivo disipar la potencia interna del láser; esta potencia alcanza valores próximos a los 2 

kW y representa un peligro potencial para la seguridad e integridad física del personal que 

trabaja dentro del laboratorio, a la vez que compromete la calidad de los resultados obtenidos.  

El sistema de control de nivel se diseña para garantizar la disponibilidad y las condiciones 

adecuadas del agua utilizada como refrigerante en la realización del experimento, así como 

un flujo constante que permita la obtención de mejores resultados prácticos. La detección de 

nivel emplea corriente alterna para disminuir los efectos corrosivos de la descomposición 

química del agua sobre los electrodos y sensores utilizados, ocasionados por la utilización de 

corriente directa, de esta manera se dotará al sistema desarrollado de una mayor 

confiabilidad.  

Para observar el efecto fotoacústico, la radiación incidente es modulada a determinada 

frecuencia. El láser disponible dentro del TRLM emite radiación de forma continua, por 

tanto, para su empleo en el experimento se utiliza un dispositivo que permita interrumpir de 

manera periódica la radiación y de esta manera realizar su modulación. Con ese objetivo se 

desarrolla y presenta un robot tipo chopper (interruptor utilizado en drivers de frecuencia 

variable) con un control de frecuencia de pulsado que trabaja en un rango de frecuencias de 

modulación comprendidas entre los 300 Hz y los 1986 Hz, cubriendo de esa manera los 

requerimientos experimentales.  

Se presenta el firmware desarrollado para cada sistema y se realiza la integración utilizando 

un sistema embebido sobre una tarjeta FPGA en la cual se emula un microprocesador. La 

programación de los algoritmos de control se ejecuta utilizando un lenguaje de programación 

desarrollado dentro de la Maestría en Ciencias de la Electrónica, Opción en Automatización 

(MCEA) denominado ñCódigo Dò, que permite utilizar de manera eficiente los recursos 

disponibles; la propuesta resulta novedosa y no se encontró en la literatura consultada alguna 

propuesta similar a la que se presenta.  

Se realiza la implementación y evaluación práctica de los sistemas diseñados y se presentan 

los principales resultados experimentales obtenidos, así como las conclusiones, 

recomendaciones y trabajo a futuro.  
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Introducción  

El desarrollo de técnicas o tecnologías que permitan la detección de componentes variados 

de manera no invasiva, utilizando la espectroscopía, es una de las áreas de investigación 

actual con mayor potencial, con particular interés en la detección de metabolitos en el aliento 

humano como rama en desarrollo dentro de la medicina [1]. Las principales técnicas de 

detección operan en el rango espectral del infrarrojo medio (1-10 micras), donde grandes 

cantidades de moléculas exhiben fuertes líneas de absorción que corresponden a sus 

transiciones rotacionales fundamentales. 

La historia de la espectroscopía se remonta al siglo XVII con los primeros avances en óptica, 

fundamentalmente con el empleo de los prismas, ver figura 1.1. Estos permitieron realizar 

observaciones sistemáticas del espectro del sol. La primera definición de espectro provino de 

Newton y se empleó para describir a los colores que se forman de la descomposición de la 

luz blanca [2].  

 

Figura 1.1: Experimento de descomposición de la luz por Newton. 

En 1800, Joseph Von Fraunhofer realizó importantes avances experimentales con 

espectrómetros dispersivos, convirtiendo a la espectroscopía en una técnica científica 

cuantitativa y precisa [2], dando el salto experimental al remplazar al prisma por una rejilla 

de difracción como instrumento de dispersión de las longitudes de onda, partió de teorías 

anteriores como la interferencia de la luz que fue desarrollada por Thomas Young, François 

Arango y Agustín Fresnel. En 1802 William Hyde Wollaston construyó un espectrómetro 

mejorando los modelos de Newton, su empleo demostró que los colores no se distribuyen de 

manera uniforme y aparecen bandas oscuras, figura 1.2. 

 

Figura 1.2: Espectro solar con líneas de Fraunhofer. 

La escala absoluta de longitudes de onda establecida permitió las primeras comparaciones de 

los espectros obtenidos por los principales laboratorios europeos de la época [2]. Desde ese 
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punto los desarrollos han sido significativos y la espectroscopía se ha convertido en una 

herramienta importante para las ciencias químicas, físicas y en la astronomía. 

En la década de 1820 los astrónomos John Herschel y William Fox comenzaron las 

observaciones espectroscópicas sistemáticas de diferentes sales químicas conocidas, 

mediante el análisis del color de sus llamas, una técnica denominada espectroscopía de llama. 

En 1835 Charles Wheatstone reportó la posibilidad de reconocer diferentes tipos de metales 

diluidos en sales gracias a las rayas de su espectro de emisión generado eléctricamente y en 

1849 León Foucault demostró experimentalmente que las secuencias de las líneas de 

absorción y de emisión del mismo color provenían del mismo cuerpo químico, existiendo 

algunas diferencias en función de la temperatura de la fuente de luz [2].  

En la década de 1860 se logra la compilación de un catálogo con los espectros de las 

diferentes especies químicas al tiempo que se desarrolla un protocolo experimental riguroso 

para estudiar detalladamente los espectros de los compuestos químicos. De esta manera se 

logra la fundamentación de la espectroscopía analítica como técnica científica. En 1860 se 

publican los resultados de las investigaciones sobre los espectros de 8 elementos y se 

demuestra su detección en diferentes compuestos químicos, manifestando de esta manera la 

posibilidad del empleo de esta técnica en la detección de componentes conocidos y para el 

reconocimiento de elementos aún desconocidos. 

Kirchhoff y Bunsen lograron establecer utilizando un espectroscopio, figura 1.3, la relación 

entre las líneas de emisión y las de absorción de los compuestos, y ello llevó a atribuir la 

presencia de ciertas líneas de absorción del espectro solar a elementos químicos determinados 

[3]. 

 

Figura 1.3: Espectroscopio de Kirchhoff y Bunsen (fuente [3, 4]). 

 En esos momentos Kirchhoff enuncia la denominada Ley de Kirchhoff de la radiación 

térmica, al aplicarse esta ley a la espectroscopía se obtienen las tres leyes siguientes [4]:  

1- Un objeto caliente incandescente produce un espectro continuo.  

2- Un gas produce un espectro de líneas de diferentes longitudes de ondas, dependiendo 

del nivel de energía de los átomos del gas. 

3- Un objeto caliente rodeado de un gas frío, o un gas frío solo, produce un espectro casi 

continuo, presentando lagunas puntuales en ciertas longitudes de ondas bien 
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separadas que corresponden a los niveles de energía de los átomos que componen el 

gas. 

Posteriormente, William Huggins utilizó la espectroscopía para demostrar que las estrellas 

estaban compuestas por los mismos elementos químicos que se encuentran en la tierra. 

Los desarrollos continuaron de forma acelerada y en 1880 fue descubierto el efecto 

fotoacústico por Graham Bell [5, 6, 7], ver el instrumental desarrollado en la figura 1.4, 

siendo la base de la técnica que lleva su nombre y formando parte del conjunto de técnicas 

experimentales denominadas fototérmicas. 

 

Figura 1.4: Espectrófono diseñado por Bell para el estudio del efecto fotoacústico. 

 En estas técnicas se hace incidir energía luminosa de forma periódica sobre la muestra que 

se investiga, parte de la energía es absorbida por la muestra y parcialmente transformada en 

calor. La temperatura de la muestra varía en función de la periodicidad con la cual incide la 

radiación. Este descubrimiento fue utilizado por poco tiempo, en sólidos y líquidos para luego 

ser abandonado por la falta de aplicaciones prácticas [8]; en 1930 fue reconsiderado por 

Viengerov para su aplicación en celdas fotoacústicas resonantes en la detección de presión. 

Se demostró que existe una relación entre el espectro y la concentración de las moléculas de 

gas absorbente, lo que puede ser considerado como el inicio de las aplicaciones de la 

espectroscopía por detección fotoacústica para el análisis de trazas de compuestos en estado 

gaseoso [9]. 

Gorelik planteó que la fase de la señal fotoacústica contiene información sobre las tasas de 

trasferencia energética entre los grados de vibración y de libertad de traslación en los gases 

lo cual fue demostrado experimentalmente en 1948 por Slobodskaya. La primera teoría para 

aplicar este tipo de espectroscopía se produjo hasta 1973 con la introducción de la teoría de 

Rosencwaig-Gersho  [9, 10]    siendo una teoría para la generación y detección de la señal 

fotoacústica producida en una muestra que se coloca en una celda. En esta teoría se relacionan 

los procesos de generación de la señal, así como su dependencia con los factores de 

frecuencia de modulación, los tiempos de relajación de la radiación y la potencia óptica 

incidente.  

Esta técnica, es mucho más simple, rápida y no destructiva que otras técnicas de detección 

calorímetras, tiene mayor sensibilidad y un tiempo de subida superior de los detectores [9, 

11]. Su limitación está en la selección de las ventanas ópticas adecuadas que correspondan a 

la longitud de onda utilizable en las celdas fotoacústicas. Dado que se requiere la absorción 

de la luz en la generación de la señal fotoacústica es necesario considerar las propiedades de 

la fuente de radiación que se utiliza para obtener resultados óptimos.  
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 Este tipo de detección requiere de dispositivos que emitan un tipo de radiación con 

características especiales y bien definidas: coherencia, monocromaticidad y alta 

direccionalidad; estas condiciones en sus comienzos representaron su principal limitación 

debido a la inexistencia de fuentes luminosas con las características de emisión necesarias. 

Fue posterior al surgimiento de los dispositivos láser que este tipo de técnicas cobró notoria 

importancia.   

El principio de emisión estimulada fue enunciado por Albert Einstein en 1917 [12], no 

obstante, fue en 1953 cuando Townes realizó su demostración experimental con un 

dispositivo al cual denominó Máser, acrónimo del inglés Microwave Amplification by 

Stimulated Emission of Radiation [13]. En 1960 se logra la emisión estimulada a frecuencias 

ópticas utilizando un cristal de Rubí [14, 15], a este dispositivo se le denominó láser, 

correspondiendo a Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, es decir, 

amplificación de luz mediante la emisión estimulada de radiación; en la figura 1.5 se presenta 

el primer láser que trabajó en modo continuo.  

 

Figura 1.5: Trabajos en el primer láser que funcionó en modo continuo. 

Desde ese punto, los desarrollos han sido incesantes y se han diversificado los tipos de láseres 

existentes. En la actualidad son utilizados en un sinnúmero de aplicaciones prácticas 

viabilizando la interdisciplinariedad entre las diversas áreas del conocimiento: ingenierías, 

ciencias biológicas, ciencias exactas, entre otras.  

El desarrollo de la tecnología láser ha permitido aumentar el potencial científico de las 

técnicas de detección por espectroscopía. Existe un área de estudios creciente con relación al 

empleo de estas técnicas que brindan entre otras ventajas el análisis en tiempo real y no 

invasivo. Las principales investigaciones van dirigidas a la detección de contaminantes, 

figura 1.6, en el agua o en el aire [16].  
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Figura 1.6: Detectores de gases industriales por absorción infrarroja. 

Este tipo de técnicas permiten detectar concentraciones de diversas sustancias monitoreadas 

por los órganos de control ambiental en todo el mundo: CO2, CO, NO2 [17]; estas moléculas 

absorben fuertemente la radiación luminosa en la región infrarrojo del espectro coincidiendo 

con las regiones de emisión del láser utilizado en los diseños de este tipo de detectores. 

Además, se desarrollan estudios para permitir la caracterización de partículas finas en 

superficies variadas, figura 1.7, [18].  

 

Figura 1.7: Caracterización de partículas en superficies. 

Se desarrollan técnicas para la detección de trazas de etileno [19]    en la floricultura, estas 

trazas revelan el estado de maduración y sirven como indicadores para determinar la 

contaminación por fertilizantes o maduradores en los productos de consumo. En la industria 

se desarrollan técnicas para la detección de fallas en transformadores de electricidad de alta 

potencia sumergidos en aceites [20]. Este tipo de técnicas permite determinar la composición 
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química del aceite, así como la presencia de gases disueltos tales como: el acetileno, el 

hidrógeno, el etano, entre otros; que pueden disminuir la eficiencia de los sistemas. 

El área de estudio más sensible es sin dudas la medicina, con el desarrollo de detectores de 

glucosa en sangre [21, 22]. Estos permiten el diagnóstico de manera no invasiva y en tiempo 

real, de enfermedades metabólicas como la diabetes, una de las enfermedades que con mayor 

frecuencia afecta a la población mundial y cuyos métodos de detección resultan molestos y 

en gran medida disuaden a los afectados de acudir de manera temprana a los servicios de 

salud. Se ha detectado, además, rastros del elemento citocromo P-450 que es un indicador de 

daño renal, una de las principales afectaciones relacionadas a la diabetes.  

 Otra área de impacto resulta el estudio de las concentraciones de analgésicos en los 

trabajadores de los servicios médicos. Estos trabajadores, con frecuencia, se encuentran 

expuestos de manera prolongada a gases analgésicos, esta exposición genera náuseas, fatigas, 

dolores de cabeza, entre otros, [23] pudiendo desarrollar afecciones profesionales. 

Se encuentran en fase de desarrollo los primeros dispositivos para analizar los gases 

provenientes del aliento humano, y a partir de estos realizar acciones de monitoreo y 

diagnósticos de posibles enfermedades o estudios de parámetros metabólicos [1, 24]. Estos 

dispositivos emplean los mismos principios que los detectores de gases industriales, 

procesamiento de alimentos entre otras áreas.  

El experimento que se desarrolla en el interior del Taller de Resonancia y Luminiscencia 

Magnética tiene un carácter docente e investigativo, con el objetivo de lograr la 

caracterización adecuada de un láser gaseoso de CO2 a partir de la evaluación de la 

transmitancia conocida de un gas de alcohol metílico, así como cuantificar las muestras e 

investigar la dinámica roto-vibracional resonante con los múltiples niveles de energía de las 

moléculas en fase gaseosa.  

 

Figura 1.8: Equipo experimental en el TRLM. 
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El adecuado desarrollo del experimento necesita de la interacción de diferentes componentes: 

láser gaseoso de CO2, celda fotoacústica, pulsador mecánico tipo chopper, atenuadores, 

espejos ópticos, entre otros, figura 1.8. Estos componentes tienen una estrecha interrelación 

para un adecuado funcionamiento experimental y en la obtención de los datos necesarios para 

su análisis y procesamiento.  

La señal de voltaje fotoacústica detectada en la muestra gaseosa establece la existencia de la 

absorción resonante por sus niveles cuánticos y el porcentaje saliente de la energía láser luego 

de la cavidad permite cuantificar el coeficiente de absorción para la frecuencia de emisión 

del láser. El perfil de la forma de línea de la molécula en la cavidad puede obtenerse con una 

muy fina resolución, gracias a que podemos desplazar continuamente uno de los espejos del 

láser de manera controlada utilizando un cristal piezoeléctrico.  

Un proceso de automatización general del experimento requiere realizar labores de control 

sobre diferentes sistemas y encargarse de los procesos de limpieza de la cavidad resonante, 

generación del plasma, control sobre la línea de emisión, adquisición de los datos 

experimentales y control sobre los diferentes sistemas auxiliares. En la presente 

investigación, debido a los alcances trazados no resulta posible realizar estos procesos, por 

ello el trabajo se enfoca en lograr el control sobre tres subsistemas auxiliares: control de nivel 

de agua, control de pulsado del haz incidente y control de temperatura de operación. Estos 

procesos son desarrollados como sistemas independientes, pero serán controlados desde un 

único dispositivo y el comportamiento de cada uno influirá de manera decisiva sobre el resto 

de las operaciones. Por ello se plantea realizar un proceso de semiautomatización inicial del 

experimento que incluya la operación de los procesos anteriormente señalados y su 

interrelación. 

En la revisión bibliográfica realizada, se pudo constatar que existen algunos desarrollos de 

automatización de procesos similares o de sistemas complementarios [25, 26, 27, 28], pero 

estos desarrollos no se integran y son vistos como procesos independientes. Estos reportes 

incluyen los procesos de obtención de datos experimentales, el análisis de los resultados o 

sus aplicaciones específicas, pero ignoran el desarrollo de sistemas integrados que permitan 

realizar el control de los sistemas auxiliares involucrados, su funcionamiento, calibración o 

interrelación. Por tanto, la presente investigación resulta novedosa y de alto impacto.  

La modernidad y los desarrollos tecnológicos han posibilitado el perfeccionamiento de 

nuevas técnicas de detección no invasivas y en tiempo real. Estos desarrollos presentan un 

amplio campo de aplicación en áreas diversas de las ciencias biológicas, médicas o 

ambientales. Estas técnicas requieren de dispositivos con características de emisión bien 

específicas.  

El láser gaseoso disponible en el TRLM es de tipo axial, figura 1.9, consta de una cavidad 

resonante, donde se produce la emisión estimulada, enfriada al circular agua a su alrededor. 

En los extremos de la cavidad resonante se colocan los espejos del resonador. La mezcla 

gaseosa se hace circular al mismo tiempo que se excita eléctricamente utilizando dos 

electrodos [29]. Con este láser se garantizan las características necesarias de radiación para 

excitar a una celda fotoacústica. En el interior de la celda se encuentra la mezcla de alcohol 

metílico que se quiere estudiar. De esta manera se realiza la detección de las señales 

fotoacústicas provenientes del interior de la celda. Este experimento se desarrolla con fines 
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docentes e investigativos y a lo largo del proyecto se ampliará este tipo de técnicas a la 

detección de moléculas de tipo general, con interés físico, biológico o médico.  

 

Figura 1.9: Láser de CO2 de flujo axial. 

En este tipo de láser, los niveles de energía se deben al movimiento oscilatorio de la molécula 

de carbono y no por la distribución de los electrones. La molécula de dióxido de carbono se 

representa como un arreglo lineal de átomos O-C-O que vibran cada uno respecto a los 

demás. Los diferentes modos de vibración originan niveles de energía con transiciones que 

se ubican en el infrarrojo profundo. Pueden generar potencias de salida de varios kilowatts, 

por tanto, normalmente es utilizado en aplicaciones de procesamiento de materiales, cortes, 

recocido o soldaduras. En la figura 1.10 se presentan las líneas de emisión del láser gaseoso 

de CO2. Fueron determinadas de forma experimental al variar un tornillo micrométrico y 

evaluar la potencia de emisión en cada uno de los puntos [29]. La longitud de onda principal 

de este láser es de ρπȢφ ʈÍ con eficiencias típicas del 10% al 15%. 

 

Figura 1.10: Líneas de emisión del láser de CO2 disponible en el TRLM [fuente [29]]. 
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Este láser entrega toda su energía de salida por dominancia cuántica en el proceso de emisión 

estimulada a un solo nivel de transición, dando por tanto luz coherente con características 

superiores en sus posibilidades experimentales en contraste con cualquier otro tipo de fuente 

luminosa. 

El desarrollo actual del experimento se encuentra limitado en sus características técnicas; 

todo el proceso se desarrolla con la intervención humana, figura 1.11, generando problemas 

de orden subjetivo que pueden comprometer la calidad de los resultados obtenidos. 

Aprovechar los avances tecnológicos en el empleo y desarrollo del instrumental controlado 

por computadora permitiría la automatización de estos procesos excluyendo al factor 

subjetivo (humano) y por tanto se disminuirían los posibles errores que se cometen; 

aumentando la calidad de los resultados experimentales.  

Los procesos de detección fotoacústica que se desarrollan en el interior del taller dependen 

en gran medida de la estabilidad del comportamiento del láser gaseoso, así como del pulsado 

de la radiación incidente a la celda fotoacústica. Este láser por su naturaleza resulta muy 

sensible a variaciones de su temperatura interna; modificaciones leves en este parámetro 

redundan en cambios en la longitud de la cavidad resonante que se traducen en variaciones 

de las condiciones de resonancia, incidiendo sobre la estabilidad y la potencia de emisión del 

dispositivo. 

 

Figura 1.11: Sintonización y operación manual del experimento por los investigadores.  

En los estudios realizados se pudo comprobar que la distribución actual de los componentes 

dentro del taller, figura 1.12, no resulta adecuada para garantizar un flujo constante y óptimo 

del agua que se utiliza en las labores de enfriamiento del instrumental óptico, figura 1.13; 

ello repercute en la inestabilidad de la temperatura de operación y por tanto de las potencias 

de emisión del láser. 
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Figura 1.12: Distribución instrumental sobre la mesa óptica. 

Además de la inexistencia de reservas del líquido que permitan realizar el experimento 

independientemente de su disponibilidad en el servicio universitario. Es preciso señalar la 

importancia de realizar un adecuado pulsado del haz de láser incidente a la celda fotoacústica 

como condición en la generación del mencionado efecto que se requiere estudiar.  

 

Figura 1.13: Comportamiento del flujo de agua en el laboratorio. 

En la presente investigación se realiza el desarrollo de una infraestructura experimental 

dentro de la Facultad de Ciencias de la Electrónica (FCE) de la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla (BUAP) para permitir la semiautomatización del experimento que se 

desarrolla en el interior del TRLM; de esta manera se propone impactar en el 

perfeccionamiento del mencionado experimento y en el aumento de la calidad de los 

resultados obtenidos.  

El desarrollo propuesto resuelve una problemática real e impacta de manera positiva en los 

proyectos de investigación que se realizan dentro del TRLM al eliminar la interferencia 
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humana en la manipulación del instrumental y con ello disminuir los posibles errores. Por 

otro lado, resulta novedoso al no ser encontrado referencia publicada, en la bibliografía 

consultada, sobre un sistema similar al que se propone desarrollar, por tanto, el presente 

trabajo exhibe un desarrollo de alto impacto. Derivado del trabajo realizado se presentaron 

dos ponencias a diferentes congresos internacionales; así como la inclusión de una de ellas 

en un libro de formato electrónico.  

El aspecto interdisciplinario de la física es ahora una de las grandes prioridades del desarrollo 

científico-técnico y permite ofrecer proyectos investigativos con altos impactos en la 

formación de estudiantes en áreas de la Física, Biología y Biomedicina de la Facultad de 

Ciencias de la UNAM.  

 

Objetivo general  

ñAutomatizar parcialmente la operación de un espectrómetro fotoacústicoò 

 

Objetivos particulares 

¶ Estudio del funcionamiento de un espectrómetro fotoacústico 

¶ Diseñar y construir un sistema de enfriamiento para el espectrómetro fotoacústico 

¶ Diseñar y construir un robot de 1 grado de libertad (GDL) que funcione como chopper 

¶ Diseñar el hardware necesario  

¶ Diseñar el firmware necesario  

¶ Diseñar el software necesario  

¶ Integración del sistema 

¶ Realizar pruebas experimentales del sistema diseñado  

¶ Publicación de resultados  

¶ Escritura de la tesis 

 

Seguidamente se realiza una breve presentación del contenido desarrollado en la presente 

tesis. En el primer capítulo se presenta una descripción general del experimento de detección 

fotoacústica dentro de la UNAM, identificando las principales deficiencias y dificultades a 

resolver en la investigación y presentando el sistema embebido básico que se utilizará en las 

labores de diseño y control. En el segundo capítulo se desarrolla el firmware necesario en 

función de los requerimientos experimentales y se modifica el sistema embebido, 

adaptándolo a las necesidades del desarrollo propuesto. En el tercer, cuarto y quinto 

capítulos, se describen, diseñan e implementan los sistemas de control de nivel, control de 

temperatura de operación y control de velocidad de un pulsador mecánico, respectivamente. 

El sexto capítulo se dedica a la integración de los diferentes sistemas desarrollados, así como 

a describir la implementación del sistema de alarmas y la visualización de parámetros en 

LabView. Los resultados experimentales de los diseños realizados se presentan en el capítulo 

7 y seguidamente se exponen las Conclusiones generales. Se anexan las constancias de los 

congresos presentados, de la acreditación de idioma inglés y los artículos publicados.  
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Capítulo 1 : Descripción general del sistema 

Se realiza una breve descripción del instrumental utilizado en el experimento de detección 

fotoacústica, su disposición espacial, principales problemáticas; así como los modos 

experimentales de interés para los investigadores; se detectan las principales dificultades que 

afectan el desarrollo experimental, y se proponen soluciones a las problemáticas. Se 

presentan y describen las principales características del sistema embebido básico utilizado 

para la adquisición y el procesamiento de datos, puertos, periféricos, y el lenguaje de 

programación a utilizar. 

1.1. Espectrómetro fotoacústico 

El experimento desarrollado dentro del TRLM tiene carácter docente e investigativo. El 

instrumental óptico se encuentra dispuesto sobre una mesa de trabajo en la cual se distribuye 

el láser, los juegos de espejos, el atenuador, la celda fotoacústica, el pulsador mecánico, entre 

otros. Próximo a la mesa de trabajo se encuentran instalados los sistemas auxiliares: bombas 

de vacío, fuentes de alto voltaje y los tanques con la mezcla gaseosa que se utiliza para 

garantizar la operación del experimento. En la  figura 1.1 se presenta parte del instrumental 

mencionado con anterioridad.  

 

Figura 1.1: Distribución instrumental sobre la mesa óptica y fuentes de alto voltaje. 

En la figura 1.2 se presenta el diagrama instrumental general y se describen los principales 

componentes que son utilizados en el experimento de detección fotoacústica. El núcleo del 

experimento se encuentra en la correcta operación del láser que garantiza la generación de la 

radiación con las características necesarias para excitar a las moléculas en el interior de la 

cavidad fotoacústica. Existe toda una configuración auxiliar utilizada para suministrar la 

mezcla gaseosa adecuada en la generación del plasma. 

.
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Figura 1.2: Diagrama inicial instrumental.
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Ya generado el plasma, en el interior de la cavidad resonante se alcanzan potencias próximas 

a los 2 kW, estás potencias se traducen en elevadas temperaturas de operación interna y 

requieren de sistemas adecuados para su enfriamiento. Este láser debido a su propio diseño 

se enfría al hacer circular agua alrededor de su cavidad resonante. El sistema de enfriamiento 

inicial se representa de color azul en la  figura 1.2.  

Este sistema, se conectaba directamente a la entrada de agua del servicio universitario, figura 

1.3. Se utilizaba un indicador visual de flujo para monitorear su comportamiento; generando 

inconvenientes logísticos dentro del laboratorio. El servicio de agua es inestable y su flujo 

varía constantemente de ahí que sea difícil mantener una temperatura adecuada; por estas 

razones uno de los investigadores supervisaba de manera constante el estatus del sistema al 

no contar con un procedimiento de alerta. Lo anterior influía de manera negativa en la 

realización del experimento y en la calidad de los resultados obtenidos.  

 

Figura 1.3: Conexión inicial del sistema de enfriamiento. 

Las condiciones ambientales y la configuración inicial del sistema incidían en la inestabilidad 

de la temperatura de operación del láser generando procesos de contracción y expansión de 

la cavidad resonante que se traducen en derivas en la potencia de las líneas de emisión 

sintonizadas. Otra problemática identificada está con relación a una cuestión ambiental: la 

configuración no garantizaba el recirculado de los recursos hídricos utilizados, el agua era 

desechada luego de circular por el interior del láser: realizando un uso no adecuado de este 

recurso natural.  

Luego de sintonizar la línea de emisión, la radiación láser (de color rojo en la figura 1.2) sale 

de la cavidad resonante desde un espejo parcial en configuración Littrow, a través de una 

ventana frente a la cual se coloca una placa cerámica de óxido de circonio para bloquear el 

paso del haz de láser. Es preciso señalar que, a pesar de no ser visible, se generan altas 
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potencias que resultan peligrosas para la salud al tener exposición directa, resultando 

necesario extremar las medidas de protección y seguridad. Al retirar la placa cerámica se 

direcciona el haz de luz mediante un juego de espejos y de atenuadores, colocados sobre la 

mesa óptica, hasta la celda fotoacústica, figura 1.4.  

 

Figura 1.4: Celda fotoacústica. 

El láser emite radiación de manera continua, para observar el efecto fotoacústico se pulsa la 

radiación incidente a la cavidad fotoacústico utilizando un pulsador mecánico externo tipo 

chopper, figura 1.5. Al pulsador mecánico se le especifica la frecuencia de trabajo necesaria 

para cada experimento en función de los intereses de la investigación.  

 

Figura 1.5: Pulsador mecánico comercial. 

Los intereses de estudio actuales incluyen el análisis del comportamiento de la potencia 

incidente y transmitida en el interior de la celda fotoacústica. La ocurrencia del efecto 

fotoacústico se determina al recuperar la señal de sonido del interior de la celda empleando 

un dispositivo electrect colocado junto a esta. La señal eléctrica de sonido es enviada a un 
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discriminador de fase y a un osciloscopio junto con las señales provenientes de los sensores 

de potencia óptica. En la presente investigación se proponen modificaciones a la distribución 

instrumental, así como el desarrollo de un sistema que garantice la temperatura de operación 

adecuada del espectrómetro, la disponibilidad de agua y el pulsado mecánico de la radiación 

incidente para generar el efecto fotoacústico.  

1.2. Desarrollo del experimento 

El correcto desarrollo experimental se sustenta en un meticuloso protocolo, especificado 

seguidamente, que garantiza las condiciones adecuadas. 

1. Limpieza de la línea de flujo: la generación de la radiación incidente depende de la 

limpieza adecuada y de la ausencia de humedad al interior de la cavidad resonante. 

Por estas razones se procura preparar a la cavidad  para la entrada de la mezcla 

gaseosa previo a la realización del experimento; se comienza con la apertura de las 

válvulas y el encendido de la bomba de vacío, este procedimiento garantiza la 

adecuada limpieza de la cavidad para posteriormente proceder al ingreso de la mezcla 

gaseosa, en la figura 1.6 se detalla completamente el procedimiento. 

2. Encendido o generación del plasma: Para encender el plasma se aplican altos voltajes 

a los electrodos de la cavidad resonante con el objetivo de generar la emisión 

estimulada una vez se encuentre en su interior la mezcla gaseosa correspondiente. El 

encendido del plasma puede darse en solo una de las mitades de la cavidad resonante 

debido a diversos factores entre los que se señala: la humedad o una baja presión de 

la mezcla gaseosa. Una vez se ha encendido, el plasma toma un color blanco con 

matices violáceos. Un plasma de otro color indica la presencia de humedad. Los 

valores adecuados en el proceso se encuentran detallados en el diseño experimental 

[29] y sirven de guía a los investigadores, aunque estos valores en sí ya no reflejan la 

realidad debido a los años de explotación del equipamiento; en la figura 1.7 se detalla 

el procedimiento seguido.  

3. Generación del láser y sintonización de la línea de emisión: El proceso de 

caracterización original del sistema láser permitió definir las posiciones de las 

diferentes líneas de emisión del dispositivo [29], actualmente esas mediciones no 

corresponden a la realidad debido a los años de trabajo, por ese motivo los 

investigadores utilizan como guía las mediciones anteriores registradas en una 

bitácora para estimar la posición de las diferentes líneas de emisión y corroboran esos 

datos con el empleo de un espectrómetro externo. Una vez determinada la línea de 

emisión, el láser se encuentra preparado para comenzar con el experimento; en la 

figura 1.8 se detalla el procedimiento seguido. 
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Figura 1.6: Procedimiento para la limpieza de la línea de flujo.  
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Figura 1.7: Procedimiento para la generación del plasma.  

 

Figura 1.8: Procedimiento para la generación del láser.  
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Estos procesos por su complejidad e importancia se continuarán desarrollando de forma 

manual y bajo supervisión de los investigadores.  

1.2.1. Modos de operación del experimento 

La infraestructura actual permite realizar dos configuraciones o modos de operaciones 

diferentes que son detallados seguidamente, se realiza hincapié en el modo de operación 2 

por resultar el de interés actual para los investigadores.  

Modo de operación 1 

En esta configuración,  figura 1.9, se realiza una evaluación de la relación que existe entre la 

señal eléctrica fotoacústica y las líneas de emisión incidente en la cavidad; la radiación se 

pulsa a determinada frecuencia de interés.  

El pulsado mecánico se realiza con el empleo del pulsador mecánico externo, su frecuencia 

se ajusta en función de los intereses experimentales, en estos momentos se encuentra próximo 

a los 666 Hz. Con la frecuencia de trabajo ya definida se procede a realizar un barrido de la 

sintonización modificando la posición de un tornillo micrométrico.  

 

Figura 1.9: Diagrama instrumental. Modo de operación 1. 

Los datos analizados provienen desde el detector de potencia óptica (CAL 2 en la figura 1.9) 

y del micrófono con la señal fotoacústica generada con frecuencia igual a la frecuencia de 

modulación del haz del láser, en estos momentos 666 Hz. Estos datos son almacenados y 

posteriormente se grafican para estudiar su comportamiento. Se analiza la absorción de la 
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radiación en función de la frecuencia de operación, así como de la longitud de onda incidente 

para determinar la ocurrencia del efecto fotoacústico.  

Modo de operación 2 

En este caso, se busca evaluar la transmitancia de un gas de alcohol metílico ante la incidencia 

de la radiación láser, a lo que se denomina espectroscopía por absorción en el infrarrojo 

medio del alcohol metílico, figura 1.10. 

 

Figura 1.10: Diagrama instrumental. Modo de operación 2. 

Una vez se ha generado el haz del láser, se procede a retirar la placa cerámica y a direccionar 

la radiación (de color rojo continuo en la figura 1.10) utilizando un juego de espejos colocado 

sobre la mesa óptica. Inicialmente se realiza un proceso de calibración con el empleo del 

pulsador mecánico, ya calibrados los detectores de potencia óptica, se direcciona la radiación 

incidente a través de un atenuador de señales al tiempo que se hace incidir sobre un detector 

de potencia óptica (CAL 1 en la figura 1.10) ubicado a la entrada de la celda fotoacústica y 

la otra porción se dirige al interior de la celda. A la salida de la celda se coloca un segundo 

detector de potencia óptica (CAL 2 en la figura 1.10) para determinar la potencia transmitida 

a través del gas. La señal proveniente de cada uno de los detectores de potencia es registrada 

por dos computadoras mediante un software propietario brindado por el fabricante de los 

dispositivos. Estos detectores de potencia óptica permiten conocer el comportamiento de las 

potencias transmitidas y a partir de ellas determinar la potencia absorbida en interior de la 

cavidad fotoacústica.  
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El objetivo perseguido, en este caso, es la reproducción de la transmitancia, ya documentada, 

del alcohol metílico [30] para realizar una caracterización del láser basado en el experimento 

y de este modo comprobar la metodología utilizada.  

La transmitancia de un gas Ὕὺ ante la luz incidente durante el proceso de absorción es 

caracterizada a partir de la ecuación de Beer-Lambert, ecuación (1.1), la cual establece que 

la probabilidad de absorción de un fotón es directamente proporcional a la concentración de 

moléculas absorbentes y al espesor de la muestra [31]. 

 ‬)

)
Ëɭ ‬Ø (1.1) 

 

Donde I es el número de fotones por unidad de área y ‬) es la variación de la intensidad 

luminosa producida por la absorción de espesor ‬Ø,  siendo ɭ la concentración en el medio, 

Ë es una constante de absortividad molar, corresponde a la cantidad de radiación que absorbe 

una sustancia a determinada longitud de onda en función de su concentración; se expresa en 

, ÍÏÌὧά  y la distancia x se mide en la dirección del rayo incidente.  

La intensidad de la radiación, al atravesar un medio de longitud ὰ se determina integrando la 

ecuación (1.1) como se muestra:  

Ὅ‏ 

Ὅ
Ὧɭ ὼ  O‏   ÌÎ Ὅȿ Ὧɭὼȿ (1.2) 

 

 
ḈÌÎ

Ὅ

Ὅ
Ὧɭὰ (1.3) 

 

Realizando un adecuado cambio de variables, la ecuación de Beer-Lambert queda expresada 

como [31]: 

 
ÌÏÇ
Ὅ

Ὅ
ὃ ‐ɭὰ (1.4) 

 

Para fines investigativos dentro del TRLM se parte de la expresión (1.3) y se obtiene:  

 
ÅØÐÌÎ

Ὅ

Ὅ
ÅØÐὯɭὰ  O   

Ὅ

Ὅ
ÅØÐὯɭὰ (1.5) 

 

Luego, al renombrar ὍȾὍ ὖ‡Ⱦὖ‡, se obtiene la transmitancia ante la incidencia de la 

luz como una razón entre la potencia transmitida (ὖ‡) y la potencia incidente (ὖ‡), 

ecuación (1.6).  

 
4ʑ

0Ôʑ

0Éʑ
 (1.6) 
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En el caso del experimento desarrollado, estas potencias se encuentran directamente 

relacionadas con los detectores de potencia óptica; ubicado uno previo a la entrada del haz 

del láser en la celda fotoacústica y el otro justo a la salida de la celda, tal como fue 

especificado. Bajo las condiciones actuales en las cuales se realiza el experimento, la luz es 

absorbida y determina un coeficiente de absorción constante indicando que tanto es absorbido 

el haz incidente por un determinado gas. Como la sintonía puede ser modificada a lo largo 

del experimento se busca encontrar la relación existente entre el coeficiente de absorción y 

la frecuencia del haz láser incidente, el espectrómetro registra si el material absorbe o no 

durante la sintonía.  

Para ello se procede a renombrar al factor Ὧɭ  ɻʉ, representando el factor de absorción 

del gas a la frecuencia ʉ. Luego al sustituir en la ecuación (1.5) y (1.6) se obtiene que la 

transmitancia está dada por la expresión.  

 

 4ʑ ÅØÐ ɻʉὰ (1.7) 

 

El espectrómetro se encarga de registrar la absorción del material durante la sintonía. Una 

vez seleccionada una determinada línea de emisión, se realiza un barrido alrededor de esta, 

al modificar la posición de los espejos del resonador. La primera prueba se realiza con la 

celda fotoacústica vacía y se tiene en consideración la intensidad del láser y la reflexión del 

100% con la que cuentan los espejos. La luz del láser es direccionada a través de un espejo 

atenuador, y por tanto su intensidad será diferente en cada una de sus trayectorias. 

En (1.8) se presenta la ecuación que describe la potencia incidente a la entrada de la celda 

fotoacústica, donde ‍ǰ es un factor que indica la fracción de intensidad que pasa a través del 

espejo atenuador. Es necesario considerar la existencia de pérdidas en el haz que incide sobre 

la celda fotoacústica debido a diferencias con el diámetro de la celda y a posibles reflexiones 

en el interior de esta. Estas pérdidas se consideran al incluir un factor al que se denomina ὸ, 

luego la intensidad de salida está dada por la ecuación (1.9). Se observa el proceso en la figura 

1.11. 

 

 ὖͅ ‡ ‍ǰ‌Ὅ (1.8) 

 

 ὖͅ ‡ ὸ‍‌Ὅ (1.9) 

 

Si se aplica la ecuación (1.6) se obtiene que:  

 
4 þ ʑ

ὸ‍‌Ὅ

‍ǰ‌Ὅ
 
ὸ‍

‍ǰ
 (1.10) 
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Figura 1.11: Determinación de la transmitancia con la celda fotoacústica vacía. 

 

En (1.10) se ha obtenido la transmitancia para la celda vacía, para ser utilizada como 

referencia, ahora se procede a repetir el experimento considerando la celda fotoacústica llena, 

ver figura 1.12, y se obtiene: 

 

 ὖͅ ‡ ‍ǰ‌Ὅ (1.11) 

 

 ὖͅ ‡ ὸ4ʑ ‍‌Ὅ (1.12) 

 

En la expresión (1.12)  se considera un término correspondiente a la absorción del gas, 

4ʑ , en el interior de la celda. Luego la transmitancia de la celda llena estará dada por:  

 
4 ʑ

ὸ4ʑ ‍‌Ὅ

‍ǰ‌Ὅ
 
ὸ4ʑ ‍

‍ǰ
 (1.13) 

 

Como se aprecia, la transmitancia obtenida es modificada por factores físicos, al aplicar la 

ecuación (1.6) obtenemos que la transmitancia del sistema está dada por:  

 
4 ʑ

4 ʑ

4 þ ʑ
 4ʑ  (1.14) 

 



Semiautomatización de la operación de un espectrómetro fotoacústico. 
 

24 
 

 

Figura 1.12: Determinación de la transmitancia con la celda fotoacústica llena. 

 

De esta manera se obtiene de forma experimental, la transmitancia para su estudio y posterior 

análisis. Al utilizar como referencia la transmitancia de la celda vacía, se cancelan las 

interferencias debido a las propiedades instrumentales, así como las características de 

absorción y reflexión de la luz obteniendo un resultado final que solo depende de las 

propiedades del gas objeto de estudio. 

1.3. Propuestas para semiautomatizar el experimento.  

Una vez identificadas las principales problemáticas que afectan el desarrollo experimental y 

definidos los intereses investigativos, se realiza un proceso de semiautomatización del 

sistema anteriormente descrito. Debido a su complejidad se decidió que este proceso se 

realizara en dos tesis de forma concurrente: la que se presenta seguidamente y una 

desarrollada por el Ing. Jasid Israel Aguirre Arróniz. El trabajo desarrollado por el ingeniero 

Jasid comprende el proceso de obtención de los datos experimentales y su correcto 

procesamiento hasta la presentación de los resultados. Ambas tesis permitirían la 

automatización del experimento que se analiza y abordarán los siguientes aspectos:  

1. Control de temperatura de operación del espectrómetro fotoacústico: garantizando de 

esta manera la estabilidad de la potencia de emisión del láser, así como la seguridad 

e integridad física del instrumental de laboratorio y de los investigadores.  

2. Control de nivel para recipientes de agua: para garantizar la disponibilidad efectiva 

del agua utilizada en las labores de refrigeración.  

3. Control de frecuencia de pulsado (robot tipo chopper): para garantizar el pulsado 

mecánico del haz de láser empleado en el modo de operación 1 y en los procesos de 

calibración del espectrómetro fotoacústico (modo de operación 2).  
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4. Sistema de alarmas: para garantizar la seguridad de operación y alertar de posibles 

fallos o errores que pongan en riesgo la integridad del experimento o de los 

investigadores.  

5. Posicionamiento de elementos (robots de 1 grado de libertad con desplazamiento 

horizontal): para garantizar la ubicación de los diferentes elementos móviles sobre la 

mesa óptica y evitar posibles accidentes ante exposiciones a la radiación láser por 

parte de los especialistas.  

6. Adquisición, monitoreo y procesamiento de datos experimentales: para eliminar los 

posibles errores en los procesos de medición y procesamiento de los datos.  

En la figura 1.13 se presenta el diagrama general del sistema propuesto. En la parte inferior 

se encuentra los bloques de firmware de los diferentes sensores necesarios para realizar los 

procesos de control: sensores de nivel, sensores de posición, sensores de temperatura. 

Al interior de los bloques de firmware se desarrolla la lógica necesaria para realizar las 

labores de detección de nivel y de posición. En el caso del firmware para la detección de 

temperatura se desarrolla en función del sensor escogido y del protocolo de comunicación 

necesario en cada uno de los casos como se detallará con posterioridad. Esta información, se 

envía al microprocesador para su correspondiente análisis y procesamiento de acuerdo con 

los intereses en cada uno de los casos. 

El módulo WIFI es utilizado para enviarle al microprocesador algunos parámetros de interés 

como las acciones a realizar, los valores de temperatura deseada o la frecuencia de trabajo 

del pulsador mecánico. Al tiempo que permite iniciar los procesos o detenerlos según sea el 

caso, este bloque se encuentra conectado al firmware de decodificación que realiza la 

programación de la memoria del microprocesador y envía las señales de activación.  

Los bloques de firmware para el control de flujo y para el control del chopper, envían una 

señal digital modulada en ancho de pulso para controlar la etapa de potencia de las bombas 

y del motor utilizado. Estas señales están en proporción al torque necesario, considerando 

que la respuesta de la planta es lineal respecto al torque y que por tanto su implementación 

en las labores de control se ve facilitada.  

Al decodificador de entrada llegarán los datos provenientes de los sensores de nivel, así como 

de los sensores de temperatura y de flujo de agua. Estos datos serán procesados al interior 

del microprocesador en los diferentes sistemas de control para con posterioridad enviar los 

resultados al decodificador de salida para la oportuna activación o desactivación de cada uno 

de los recursos disponibles. La activación de los controles de temperatura depende del 

comportamiento del control de nivel, esto se realiza por cuestiones prácticas y de seguridad.  

El proceso de semiautomatización permitirá eliminar el factor subjetivo antes, durante y 

posterior a la realización del experimento. De esta manera se minimizarán los errores que se 

comenten en la adquisición de datos, además de aumentar la seguridad de operación al 

garantizar las temperaturas óptimas de los sistemas e incluir sistemas de alarmas y de alerta 

temprana garantizando la estabilidad de la potencia de emisión del láser.  
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 Figura 1.13:Diagrama general del sistema. 
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1.4. Sistema embebido 

La arquitectura de firmware inicial del sistema embebido se presenta en la figura 1.14, se 

resalta la presencia de un módulo para la comunicación inalámbrica WIFI, así como el 

desarrollo de sistemas para la comunicación con las memorias RAM y ROM. Con 

posterioridad se describirán los recursos disponibles. 

 

Figura 1.14: Arquitectura inicial del sistema embebido. 

Los módulos fueron desarrollados utilizando el lenguaje AHDL de Altera y permiten la 

ejecución concurrente de las diferentes estructuras descritas mediante firmware. La unidad 

central de procesamiento (CPU) está conformada por una unidad aritmética lógica, una 

unidad para la decodificación, así como una unidad para el control de acceso a memoria. El 

decodificador de instrucciones se encarga de procesar el código de programa almacenado en 

la memoria, garantizando el programado de la unidad. Este proceso se realiza controlando la 

unidad aritmética lógica, donde se encuentra ubicado el firmware necesario para la ejecución 

de las instrucciones lógicas y aritméticas [32, 33].  

El acceso oportuno y adecuado a los espacios de memoria es garantizado a partir del bloque 

de control de memoria, que permite mapear adecuadamente el módulo de memoria SDRAM. 

Las instrucciones desarrolladas para el control del microprocesador están diseñadas bajo la 
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arquitectura MIPS de 32 bits como un conjunto basado en la utilización de 16 registros de 

memoria caché dentro del microprocesador [32, 33].  

La comunicación entre la tarjeta, el microprocesador y el medio circundante se realiza 

mediante los puertos de entrada y los puertos de salida que se definen. Cada puerto tiene 

asociado un registro de 32 bits que permite el direccionamiento de diferentes recursos. 

Cuando se realiza la programación de los algoritmos de control resulta importante considerar 

esta distribución para evitar realizar lecturas erróneas de datos.  

Se han implementado 7 puertos de entrada, de ellos solo 6 son accesibles para los usuarios, 

el puerto PT0 está restringido para la comunicación inalámbrica WIFI y no es accesible a los 

usuarios, el resto se especifican seguidamente. El bit 32 de cada uno de los registros asociados 

a puertos no se utiliza para no cambiar el significado de la palabra que se envía, este bit es el 

de signo de ahí que una incorrecta manipulación puede modificar toda la palabra generando 

resultados no deseados. En el caso de los puertos de salida se han utilizado hasta el momento 

solo 3, de ellos solo son accesibles para el usuario 2 porque el puerto de salida PT0 se 

encuentra reservado para la comunicación inalámbrica. 

En la tabla 1.1 y tabla 1.2 se representan la distribución de los puertos de entrada y salida 

respectivamente. Se observa que inicialmente los puertos se encuentran vacíos a excepción 

del PT0 que como se mencionó con anterioridad está dedicado a la comunicación WIFI y no 

resulta accesible a los usuarios. 

 

Tabla 1.1: Distribución de puertos de entrada. 

PT0 No usar PT0[32] Reservado para la lectura del módulo WIFI 

PT0[31-1] 

PT1 No usar PT1[32] Bits de usuario PT1[31-1] 

PT2 No usar PT2[32] Bits de usuario PT2[31-1] 

PT3 No usar PT3[32] Bits de usuario PT3[31-1] 

PT4 No usar PT4[32] Bits de usuario PT4[31-1] 

PT5 No usar PT5[32] Bits de usuario PT5[31-1] 

PT6 No usar PT6[32] Bits de usuario PT6[31-1] 

 

En función de los desarrollos de firmware necesario, se van llenando los puertos para permitir 

la comunicación entre el medio circundante y el microprocesador.  

Tabla 1.2: Distribución de puertos de salida. 

PT0 No usar PT1[32] Reservado para escritura del módulo WIFI 

PT0[31-1] 

PT1 No usar PT1[32] Bits de usuario PT1[31-1] 

PT2 No usar PT1[32] Bits de usuario PT2[31-1] 
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El sistema utilizado permite el empleo de una memoria RAM para el almacenamiento 

temporal de valores o datos necesarios en el procesamiento dentro de las labores de control. 

La arquitectura se diseñó para el trabajo con registros de 32 bits. La utilización de estos 

recursos permite disminuir los tiempos de respuesta y procesamiento del sistema desarrollado 

[32]. En la figura 1.15 se muestra la organización interna de la memoria y su separación en 

recursos del sistema, donde se almacena el firmware, recursos de usuario donde se descarga 

el programa a ejecutar y el espacio para los parámetros de configuración inicial. 

 

Figura 1.15: Organización interna de la memoria RAM. 

1.4.1. C·digo de programaci·n ñDò 

La programación del microprocesador puede realizarse utilizando instrucciones en lenguaje 

ensamblador; sin embargo, esta programación puede resultar compleja y en determinadas 

circunstancias engorrosa [33].  

Para evitar estas problemáticas y ya definidos los recursos, así como los puertos y periféricos 

que permiten la comunicación del microprocesador con el medio circundante, se utili zó un 

lenguaje de programación de alto nivel que traduce las instrucciones al microprocesador, el 

lenguaje ha sido denominado ñC·digo Dò [32, 33]. Este código es producto de desarrollos 

anteriores dentro de la MCEA-BUAP. El mismo cuenta con instrucciones de asignación, 

condicionales, matemáticas y ciclos que permiten desarrollar cualquier tipo de control con 

gran efectividad y rapidez, en función de las características de la tarjeta FPGA que se esté 

utilizando.  

En la tabla 1.3 se detallan las instrucciones disponibles en este código y que se utilizaron en 

la implementación de la presente investigación.  
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Tabla 1.3: Instrucciones disponibles en Código D. 

IF R >,<,>=,<= R o N   

CÓDIGO POR REALIZAR SI LA CONDICIÓN ES CIERTA 

ENDIF         

WHILE R >,<,>=,<= R o N   

CÓDIGO POR REALIZAR REPETIDAMENTE SI LA CONDICIÓN ES CIERTA 

ENDWHILE         

FOR 
N (VALOR DE 

INICIO) 

N (VALOR DE 

AUMENTO 

N (VALOR 

FINAL)  
  

CÓDIGO POR REALIZAR REPETIDAMENTE 

ENDFOR         

DELAY         

R = N     

R = R + R o N 

R = R - R o N 

R = R *  R o N 

R = R / R o N 

R = R o N ^ R o N 

R = R AND R   

R = LN R o N   

R = EXP R o N   

R = SQRT R o N   

R = SIN R o N   

R = COS R o N   

R = TAN R o N   

R = CSC R o N   

R = SEC R o N   

R = COT R o N   

R = SINH R o N   

R = COSH R o N   

R = TANH R o N   

R = CSCH R o N   

R = SECH R o N   

R = COTH R o N   

R = ARCSIN R o N   

R = ARCCOS R o N   

R = ARCTAN R o N   

LRAM DIRECCIÓN R     

ERAM R DIRECCIÓN     

LPOR P R     

EPOR R P     
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Se incorpora una instrucción DELAY para generar demoras de 2.5 ms. Con las instrucciones 

anteriormente presentadas es posible implementar cualquier subrutina y por tanto la 

ejecución de cualquier algoritmo de control de manera sencilla utilizando el procesador 

desarrollado.  

1.4.2. Interfaz de usuario básica 

Se ha definido una interfaz de usuario general que permita enviar/recibir información desde 

y hacia el sistema embebido, esta interfaz se desarrolló en LabView y puede ser adaptada a 

las necesidades de cada proyecto en particular. La interfaz está compuesta de varias pestañas: 

ñDescarga de softwareò, ñEjecuci·n de Programasò, ñDescarga de datos a RAMò y ñManual 

de usuarioò que a su vez contienen operaciones internas. Cada pestaña corresponde a una 

instrucción condicional tipo IF. 

En la figura 1.16 se presenta la interfaz de usuario inicial del software de programación, en 

esta interfaz se procede a realizar la carga del archivo con formato hexadecimal (recuadro 

ñCò) que contiene la información codificada de los algoritmos desarrollados en código D, así 

como un indicador de grabado (recuadro ñBò). 

Además, presenta una pantalla para indicar errores en la comunicación de la información 

entre el módulo de LabView y la tarjeta FPGA (recuadro ñDò), considerando que esta 

comunicación se realiza de manera inalámbrica y pueden existir interferencias que 

comprometan la calidad de la transmisión. Incorpora además la visualización de dos vectores 

de depuraci·n para la transferencia de datos (recuadro ñAò) como asistencia a la 

programación del microprocesador.  

 

Figura 1.16: Interfaz para la programación del microprocesador. 
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En la figura 1.17 se presenta la interfaz para la descarga directa de datos o parámetros a la 

memoria RAM, estos datos pueden ser incorporados por el microprocesador para la 

implementación de sistemas de controles diversos. Los recursos disponibles son un botón 

para la descarga que da acceso a la tabla de valores de inter®s (recuadro ñBò), adem§s de un 

indicador de descarga en memoria y la indicación de la longitud del archivo a transferir 

(recuadro ñCò). En este caso resulta importante definir la direcci·n inicial en la que se 

resguardarán los datos y se incorporan dos vectores para el proceso de depuración de la 

informaci·n (recuadro ñAò).  

 

Figura 1.17: Interfaz para la descarga de parámetros a la RAM. 

En la figura 1.18 se aprecia la ventana de envío de comandos. Esta sección permite la 

configuración de 15 parámetros o variables a utilizar en la programación de los diferentes 

algoritmos de control (recuadro ñBò). Los par§metros se descargan al microprocesador cada 

vez que se acciona el bot·n ñINICIOò (recuadro ñAò). Cuenta adem§s con un led para indicar 

que el programa se está ejecutando al interior del microprocesador. Los parámetros 

numéricos son enviados en paquetes de 32 bits de los cuales 8 bits corresponden a la etiqueta 

o identificador. Estos bits de etiquetas nos permiten configurar el empleo de hasta 255 

parámetros numéricos. 

Al interior del FPGA se realizan los procesos de decodificación y recuperación de la 

información suministrada. Los botones de inicio y detención del microprocesador utilizan 

comandos de 32 bits de longitud. Estos parámetros al ser decodificados por el firmware 

activan o desactivan el funcionamiento del microprocesador. Cuando se inicia el 

procesamiento matemático, se envían los parámetros numéricos previamente colocados en la 

interfaz de LabView. Al detener el funcionamiento del microprocesador se reinicia la 

memoria caché y todos los registros internos del microprocesador.  
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Otro aspecto importante es el que se muestra en la figura 1.19, esta interfaz permite el envío 

de par§metros de configuraci·n en tiempo real (recuadro ñAò), a diferencia de la interfaz 

anterior que solo permite el envío de los parámetros de inicio al comenzar la ejecución. Esta 

interfaz se utiliza para realizar labores de depuración de parámetros y para comprobar la 

ejecución de acciones o algoritmos en el interior del microprocesador al permitir la 

visualización en formato entero y en punto flotante, es posible determinar y comprobar cual 

recurso se encuentra siendo activado en cada momento (recuadro ñBò).  

 

Figura 1.18: Interfaz de usuario. Envío de parámetros de configuración. 

 

Figura 1.19: Interfaz de usuario. Envío de parámetros en tiempo real. 
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De la misma manera, es posible acceder a los datos que se procesan al interior del FPGA o 

en su defecto a los resultados de las acciones de control para su posterior análisis, para ello 

en la sección de lectura de datos, figura 1.20, se define el nombre del archivo en el cual se 

desea se guarden los datos para su posterior procesamiento (recuadro ñBò). Este archivo tiene 

formato .dat y puede ser analizado o procesado en otro software como Matlab. Por defecto 

este archivo se almacena en la raíz del sistema, aunque su ubicación puede ser modificada 

según los intereses. Cuenta además con Tolbox de visualización en tiempo real de los datos 

o par§metros transmitidos por el m·dulo WIFI (recuadro ñAò). 

 

Figura 1.20: Interfaz de usuario. Lectura de datos. 

Cada una de estas secciones son accesibles al programador para su modificación y 

adecuación a las necesidades y particularidades del trabajo que se esté desarrollando. 

1.4.3. Tarjeta de desarrollo 

Como dispositivo de procesamiento se utilizará una tarjeta de desarrollo FPGA modelo DE0-

CV. Esta tarjeta es una plataforma robusta para el diseño de hardware utilizando como 

soporte un FPGA Cyclone V de Altera que se encuentra optimizado para realizar labores 

variadas con alto grado de flexibilidad en los diseños.  

Como se aprecia en la figura 1.21, la tarjeta provee un entorno de desarrollo complejo con 

puertos de entrada salida de tipo USB, VGA y PS/2; además cuenta con dos bloques de 

expansión para terminales que nos permiten acceder a 40 pines que pueden ser configurados 

como entrada o salida en función de los intereses de desarrollo. Es posible acceder a 4 botones 

y a un bloque de 10 switch que pueden ser utilizados para generar interrupciones o para 

programar diferentes funciones dentro de la FPGA.  
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La tarjeta cuenta con capacidades de memoria con ranuras de expansión para tarjetas SD y 

una SDRAM propia para almacenar las instrucciones de programas y tiene un total de 49000 

compuertas lógicas; se ha manejado para emular un microprocesador conectado a núcleos de 

propiedad intelectual, IP-Core, a través de los puertos de entrada/salida con funcionalidades 

para la lectura/escritura de datos con propósitos generales y específicos. Para un adecuado 

funcionamiento es necesario su programación con los bloques de firmware interno necesarios 

desde los cuales se manejan los recursos disponibles. 

 

Figura 1.21: Descripción física de la tarjeta de desarrollo DE0-CV. 

En la tabla 1.4 se presenta un resumen de las principales características de la tarjeta de 

desarrollo utilizada. 

Tabla 1.4: Resumen de especificaciones de la tarjeta de desarrollo DE0-CV. 

Procesador Cyclone V 5CEBA4F23C7N 

Compuertas lógicas totales 49000 

Memora SDRAM 64 MB 

Método de programación Software Quartus II y/o Nios II 

(aplicaciones embebidas) 

Pines de propósito general 2 expansiones de 40 pines: 36 

pines de entrada/salida, 2 fuentes 

(3.5 V y 5 V) y dos de tierra 

(GND) 

Periféricos genéricos 4 push buttons, 10 switch, 10 

leds, 6 pantallas 7 segmentos 

Otros periféricos Salida VGA, expansión SD, PS/2 
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En la figura 1.22 se presenta la distribución de pines físicos a donde se conectan las diferentes 

etapas de potencia, así como los transductores para su comunicación con el microprocesador 

que se encuentra en el interior de la tarjeta de desarrollo, una vez se realiza el diseño de los 

bloques de firmware. 

 

Figura 1.22: Distribución de los pines de expansión de la tarjeta de desarrollo DE0-CV. 

La distribución de terminales se realiza mediante firmware y puede ser modificada de 

acuerdo con los intereses en cada oportunidad.  

1.4.4. Módulo de comunicación inalámbrica WIFI 

La comunicación entre el microprocesador emulado en interior de la tarjeta FPGA y el medio 

se realiza utilizando el protocolo de comunicación inalámbrica WIFI. En la figura 1.23 se 

presenta el módulo utilizado. Este módulo es capaz de administrar los comandos necesarios 

para permitir la comunicación bidireccional [32, 33].  

 

Figura 1.23: Módulo de comunicación WIFly EZX RN-171. 
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En la tabla 1.5 se presentan las principales características del módulo de comunicación 

inalámbrico utilizado. 

Tabla 1.5: Principales características del módulo WIFly EZX RN-171. 

Frecuencias de operación 2402-2480 MHz 

Modulación 802.11b y 802.11g 

Separación entre canales 5MHz 

Número de canales 1-14 

Velocidad de transmisión 1-11 Mbps para el estándar 

802.11b y 6-54 Mbps para el 

estándar 802.11g 

Potencia de recepción -83 dBm 

Potencia de trasmisión 0 dBm ï 12 dBm 

(configurable por software) 

Alcance 20 metros (condiciones 

ideales) 

 

Como se describió en la tabla 1.1 y tabla 1.2 se reservó el puerto PT0 de entrada y de salida 

para esta comunicación. Para un correcto enlace es preciso configurar parámetros tales como 

su dirección IP y su tasa de bits por unidad de tiempo, así como el canal adecuado para evitar 

la interferencia de otros módulos y de esta manera garantizar su funcionamiento en entornos 

concurrentes.  

La configuración se realiza utilizando el software Teraterm, ver figura 1.24. Es necesario 

enlazar la computadora con el módulo inalámbrico para lo cual se utiliza su dirección IP, por 

defecto es 1.2.3.4. Una vez se han enlazado se selecciona el servicio Telnet y se indica el 

puerto de acceso TCP 2000. 
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Figura 1.24: Interfaz gráfica del software Teraterm. 

Al establecerse la comunicación, se habilita la ventana de comandos del terminal, figura 1.25, 

ello indica que el dispositivo se encuentra correctamente conectado y se procede a su 

configuración. Se debe de especificar una velocidad de transferencia de 460800 baudios y el 

tamaño de la palabra en 5, el resto de las configuraciones pueden mantenerse en sus 

especificaciones de fábrica.  

 

Figura 1.25: Ventana de configuración. 

Esta configuración se realiza utilizando los comandos que se listan seguidamente:  

¶ $$$: se utiliza para entrar al modo de configuración, al ejecutarse se recibe un mensaje 

ñCMDò que nos indica que el dispositivo est§ presto a ser configurado.  

¶ Set uart baudrate; este comando permite especificar la velocidad de transferencia 

(anteriormente se¶alada), al especificar la velocidad se recibe un mensaje ñAOKò de 

confirmación.  
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¶ Set comm size:  permite cambiar el tamaño de la palabra (se configura como 5 

palabras de 8 bits), al especificar el tama¶o se recibe un mensaje ñAOKò de 

confirmación.  

Es preciso guardar los nuevos requerimientos de configuración, para lo cual se utilizan los 

comandos:  

¶ Save: guarda las modificaciones realizadas a los parámetros de configuración.  

¶ Rebot: permite reiniciar el dispositivo y salir del módulo de configuración.  

Una vez realizada esta secuencia, el dispositivo se encuentra adecuadamente configurado de 

acuerdo con los requerimientos y es posible operarlo desde el microprocesador.  

1.5. Conclusiones del capítulo 

Como consecuencia de las problemáticas identificadas, se propusieron las principales líneas 

de trabajo para su solución para lo cual se describió las características del sistema embebido 

que se utilizará, la interfaz gráfica para las labores de programación y control y la 

configuración del módulo de comunicación inalámbrico. De acuerdo con los alcances de la 

investigación, la obtención de las lecturas provenientes de los detectores de potencia óptica, 

así como su procesamiento excederían los objetivos del trabajo de investigación y se 

desarrollarán en una tesis paralela, para posteriormente realizar la integración sobre un solo 

sistema que permita la operación del experimento.  
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Capítulo 2 : Firmware 

En el presente capítulo se realiza una breve descripción de las modificaciones realizadas al 

firmware del sistema embebido base para la adquisición y el monitoreo de los datos. Se 

presentan los bloques funcionales diseñados y sus principales características, así como la 

distribución de puertos, recursos y el mapa de memoria RAM al interior del sistema de 

adquisición que permitirán realizar las diferentes labores de control. 

2.1. Modificaciones al sistema embebido 

En la figura 2.1 se presentan las modificaciones propuestas al diagrama general de 

adquisición y procesamiento de datos descrito en el epígrafe 1.4. Sistema embebido. Estas 

modificaciones se realizan para incluir los bloques de firmware desarrollados en función de 

los intereses de la investigación para realizar las labores de control. 

 

Figura 2.1: Estructura interna lógico-funcional del sistema de adquisición. 

. De los bloques y recursos disponibles en la implementación realizada, figura 2.1, en la 

presente investigación se utilizarán los que seguidamente se señalan:  

¶ 1 bloque de decoder: para determinar la posición actual del motor de corriente directa 

utilizado en la implementación del pulsador mecánico.  

¶ 3 bloques de PWM: para el control de los diferentes robots utilizados en el proceso 

de automatización (robot chopper, control de dos bombas de agua).  
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¶ 1 bloque para el protocolo One-Wire: para la configuración, selección y obtención 

del valor de temperatura en cada uno de los casos para 4 sensores.  

¶ 2 bloques para determinar el flujo de agua. 

¶ 4 actuadores de entrada: para la interconexión con sensores. 

¶ 3 actuadores de salida: para accionar sobre otros sistemas en función de las 

necesidades de los algoritmos de control. 

¶ 1 bit del conversor digital-analógico: señalización y alarmas. 

El diseño funcional de cada uno de los bloques se realizó utilizando el lenguaje de descripción 

de hardware de Altera AHDL y se detallan seguidamente los aspectos más significativos.  

2.1.1. Bloque de Decoder 

El bloque de decoder se utiliza para determinar la posición actual de los motores a partir de 

analizar las combinaciones lógicas provenientes del encoder del mismo. En la figura 2.2 se 

presentan las señales en cuadratura provenientes de este.  

 

Figura 2.2: Señales en cuadratura provenientes del encoder del motor. 

A partir de las señales anteriores, es posible determinar las combinaciones lógicas que se 

muestran en la tabla 2.1. La frecuencia con las que aparecen las combinaciones depende de 

la velocidad de rotación del eje del motor. Si los estados lógicos se observan de manera 

ascendente el motor se encuentra girando en un sentido, si se invierten los estados lógicos 

observados ello implica una inversión en la dirección de giro del motor [34].  

  Tabla 2.1: Estados lógicos de las señales en cuadratura del encoder. 

Estado lógico Señal A Señal B 

1 0 0 

2 1 0 

3 1 1 

4 0 1 
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En la figura 2.3 se presenta el diagrama de flujo implementado en lenguaje AHDL para el 

bloque de firmware de decoder (decodificador de posición). Básicamente se trata de un 

contador que se incrementa o decrementa en función de la dirección de giro determinada por 

las secuencias lógicas recibidas de las señales del encoder (codificador rotatorio o codificador 

del eje del motor que convierte la posición angular del eje del motor en un código digital) del 

motor. Resulta importante considerar que los encoder utilizados son de tipo relativo, es decir 

que el código generado es relativo a la última posición o posición anterior y por tanto no 

representa el valor absoluto de posición, de ahí que en caso de pérdida de la energía eléctrica 

no se sabría la posición real del eje del motor [34].  

 

Figura 2.3: Diagrama de flujo para el diseño del decoder. 

2.1.2. Bloque de PWM 

La modulación por ancho de pulso (PWM) es una técnica ampliamente utilizada para las 

labores de control de servomecanismos. Esta técnica consiste en generar un tren de pulsos 

con una frecuencia determinada, pero al cual se le puede modificar su ciclo de trabajo, es 

decir su relación ON/OFF. Estas modificaciones permiten dosificar la energía con la que se 

excita determinado mecanismo y con ello variar sus parámetros de funcionamiento. Es 

preciso establecer la frecuencia de operación, esta frecuencia es fija y está en función del 

mecanismo que se esté analizando, en la presente investigación se describe el procedimiento 

seguido para su determinación en el epígrafe 5.2.2. Caracterización del motor de DC JGB37-

555B. 

En el firmware desarrollado, ya establecida la frecuencia de trabajo, se modifica el ancho de 

pulso al leer una entrada de 8 bits (0 a 255), esta lectura es comparada con un contador interno 
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que se incrementa en función del reloj del sistema. Con estos datos, se realizan 

comparaciones para activar o desactivar banderas lógicas (ON/OFF). Cuando el contador 

llega a su valor nominal máximo, se reinicia. En la figura 2.4 se describe el procedimiento. 

De esta manera se garantiza la modificación del ciclo de trabajo del tren de pulso.  

El control sobre la frecuencia de operación se realiza implementando un Flip-Flop tipo T que 

permite generar retrasos en las señales que se reciben a su entrada. Para ello se genera un 

divisor de frecuencias al contar un determinado número de ciclos de reloj. 

 

Figura 2.4: Diagrama de flujo para modificar el ciclo de trabajo del PWM. 

En la figura 2.5 se observa el diagrama de flujo utilizado en la generación del nuevo reloj 

para la señal de PWM en el que se implementa la metodología descrita seguidamente para 

genera la señal con la frecuencia necesaria, en función de los requerimientos. 

Para determinar el divisor de frecuencia adecuado, se utiliza la expresión (2.1), esta ecuación 

genera el número de retrasos o el contador a utilizar en el proceso. La frecuencia de operación 

nominal de la tarjeta es de 50 MHz, se le resta 1 para garantizar el adecuado tamaño del 

arreglo.  
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ὈὭὺ  

ὊὶὩὧόὩὲὧὭὥ ὊὖὋὃρ

ὊὶὩὧόὩὲὧὭὥ ὨὩίὩὥὨὥ
 
υπππππππρ

ὊὶὩὧόὩὲὧὭὥ ὨὩίὩὥὨὥ
 (2.1) 

  

Como el objetivo final es la generación de un ancho de pulso variable representado por 8 

bits, es preciso generar un reloj secundario 255 veces más rápido que el reloj anteriormente 

generado, para ello se determina el nuevo contador como se muestra en (2.2). 

 
ὅέὲὸὥὨέὶ ὙὩὰέὮ 

ὈὭὺ

ςυυ
 (2.2) 

 

 

Figura 2.5: Diagrama de flujo para establecer la frecuencia de operación. 
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2.1.3. Bloque One-Wire 

La detección de temperatura se realizará utilizando el sensor ds18b20, este sensor utiliza un 

protocolo bidireccional de comunicación denominado One-Wire, por ese motivo resulta 

necesario su implementación. Para trabajar de manera adecuada con el sensor es necesario 

cumplir con una secuencia de operación y respetar los tiempos de lectura y de escritura [35]. 

La secuencia es la que se presenta:  

1. Inicialización del sensor 

2. Se envían los comandos de ROM (requerido para cualquier intercambio de datos) 

3. Se envían los comandos de funciones (requerido para cualquier intercambio de datos) 

En la figura 2.6 se presenta el diagrama de flujo utilizado en la programación del sensor 

empleado. En este caso, se concatenan varios sensores a un mismo bus de datos para 

economizar la cantidad de terminales a utilizar y se alimentarán con una fuente externa para, 

de esta manera contar con una señal de indicación de conversión.  

 

Figura 2.6: Diagrama de flujo para la operación del sensor de temperatura. 

El proceso comienza cuando el maestro envía un pulso de reset a los dispositivos y espera a 

que los mismos respondan y confirmen su presencia en el bus de datos, así como que están 

listos para iniciar las operaciones. Una vez se confirmó la presencia de los dispositivos se 

envían los comandos de ROM para posteriormente comenzar la conversión de temperatura. 

Se generan demoras mientras dura el proceso de conversión. Una vez terminado el proceso, 
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el sensor lo indica y se procede a realizar la lectura de los registros que contienen el valor de 

temperatura, se procede a realizar un reinicio del sistema y se repite la subrutina.  

Al implementarse el protocolo para varios sensores conectados a un único pin de datos, 

resulta necesario que el maestro descubra los códigos de identificación de cada uno de los 

sensores a la hora de realizar las operaciones para, de esta manera evitar colisiones de datos 

y pérdidas de información, por ello se utiliza el comando ROM F0H que permite determinar 

el correspondiente identificador a la par que se activa o selecciona el sensor correspondiente.  

El firmware desarrollado respeta las características de los sensores y del protocolo de 

comunicación anteriormente expuesto. Su implementación permite realizar la selección y 

configuración de cada uno de los sensores con los cuales se cuenta, así como la obtención 

del valor correspondiente de temperatura para su posterior procesamiento por parte del 

microprocesador. La base de tiempo se ha definido en ρ ‘ί y se genera a partir del reloj 

interno de la FPGA.  

En la figura 2.7 se observa el firmware desarrollado; por cuestiones prácticas se separaron 

dos bloques. Un bloque para cada dos sensores, de esta manera se logra disminuir las 

interacciones al interior del FPGA para evitar lecturas erróneas. Es preciso la implementación 

de un bloque auxiliar de lectura de datos para un correcto manejo del puerto bidireccional en 

tercer estado, ello con vistas a evitar posibles cortocircuitos en la tarjeta FPGA.  

 

Figura 2.7:  Diagrama a bloques del firmware para la selección de los sensores de temperatura. 

El protocolo utilizado permite el empleo de un solo bus de datos, de ahí que es necesaria la 

incorporación de un bloque para multiplexar la selección de cada uno de los sensores y el 

correcto envío de la información al microprocesador. La selección del sensor a activar en 

cada caso se realiza mediante una variable de control desde el propio microprocesador. De 

la anterior manera se logra la selección adecuada de cada sensor y el posterior procesamiento 

del valor de temperatura entregado por estos.  
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2.1.4. Bloque de Flujo 

En la figura 2.8 se presenta el diagrama para determinar el flujo de agua circulante. 

Básicamente se realiza un conteo de la cantidad de pulsos provenientes del sensor de efecto 

Hall. El conteo se realiza por simplicidad durante 1s, cuando ha transcurrido ese tiempo se 

procede a enviar esa información al microprocesador.  

 

Figura 2.8: Diagrama de flujo para la detección de pulsos. 

En la figura 2.9 se presenta el bloque de firmware implementado para determinar el valor de 

conteo correspondiente al flujo de agua censada, se observa el bloque que se utiliza para 

realizar el conteo de los pulsos provenientes del sensor, así como un arreglo de compuertas 

lógicas para realizar la habilitación de lectura de uno u otro sensor disponible. Esta elección 

se realiza mediante software.  

 

Figura 2.9: Diagrama a bloques del firmware implementado para la detección de flujo. 

2.1.5. Bloques de actuadores de entrada y actuadores de salida.  

Resulta necesario la inclusión de terminales de entrada/salida que se encuentren directamente 

conectados al microprocesador con fines generales. En la figura 2.10 se observa el diagrama 

a bloques de los actuadores de entrada diseñados. En este caso, es posible conectar a estos 

terminales tanto los fines de carrera (actuadores para inhabilitar el funcionamiento de los 

robots lineales desarrollados en la otra investigación), para seguridad de los robots, como 

sensores de tipo general. Existe un bloque a nivel firmware al interior del FPGA que se 

encarga de activar estos terminales para ser utilizado de una u otra manera, logrando de esta 

manera versatilidad en los diseños. Es importante señalar que los dos modos de operación de 
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estos terminales son mutuamente excluyentes y por defecto se encuentran activos los fines 

de carrera.  

 

Figura 2.10: Diagrama a bloques del firmware para los actuadores de entrada. 

De la misma manera que los actuadores de entrada, es preciso definir a los actuadores de 

salida. En la figura 2.11 se presenta su diagrama a bloques. En este caso no existe nada más 

conectado a estas salidas, permitiendo de esa manera controlar diferentes dispositivos con 

propósitos generales directamente desde el FPGA. 

 

Figura 2.11: Diagrama a bloques para el firmware de los actuadores de salida. 

2.1.6. Conversor digital-analógico. 

Se tratan de 8 salidas conectadas directamente al microprocesador, a las cuales se les puede 

conectar un circuito integrado de conversión digital-analógico como hardware externo para 

obtener el correspondiente valor de acuerdo con el código digital de salida del 

microprocesador. En el caso del presente desarrollo se utiliza el bit menos significativo de 

salida y se acopla un hardware para controlar la etapa de potencia correspondiente al sistema 

de alarmas. 
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2.2. Puertos de entrada/salida y mapa de memoria RAM 

Luego de definir los bloques de firmware desarrollados es necesario realizar su mapeo en los 

puertos disponibles para permitir la comunicación efectiva. En la tabla 2.2 se aprecia la 

distribución realizada de los recursos disponibles.  

Tabla 2.2: Mapa de puertos de entrada desarrollado. 

Pines físicos 

PT1 No usar PT1[32] Posición Encoder [31..1] N16 M16 

PT2 No usar PT2[32] Posición Encoder [31..1] M20 M21 

PT3 No usar PT3[32] Posición Encoder [31..1] K21 K22 

PT4 No usar PT4[32] Posición Encoder [31..1] D17 K20 

PT5 No usar PT5[32] Fines de 

carrera 

[24-21] 

Actuadores 

Entrada 

[20..17] 

2 ADC 

[16..1] 

- - 

Pines físicos  T22, R21, 

R22, N21 

 - - 

PT6 No usar PT5[32] One-Wire [16..1] T19 - 

 

El acceso a los recursos disponibles resulta intuitivo y se reduce a la conformación adecuada 

de las palabras de control de acuerdo con la acción o acciones que se quieran desarrollar y su 

oportuno envío al puerto de entrada/salida correspondiente. Al interior de la tarjeta los 

multiplexores y demultiplexores se encargan de direccionar y accionar de manera adecuada 

el recurso solicitado en cada oportunidad. En la tabla 2.3 se presentan los puertos de salida 

implementados. Como se observa tenemos acceso a las configuraciones de los PWM a los 

que se les especifica su dirección de giro, así como su ciclo de trabajo (0 - 1000) y el periodo 

de trabajo (0.0001s - 0.1s).  

Tabla 2.3: Mapa de puertos de salida desarrollado. 

Pines físicos 

PT1 No usar 

PT1[32] 

PWM 1 

[31..26] 

Dir Giro 

[25] 

DeltaT [24..11] AP 

[10..1] 

F14 - 

PT1 No usar 

PT1[32] 

PWM 2 

[31..26] 

Dir Giro 

[25] 

DeltaT [24..11] AP 

[10..1] 

F15 - 

PT1 No usar 

PT1[32] 

PWM 3 

[31..26] 

Dir Giro 

[25] 

DeltaT [24..11] AP 

[10..1] 

M18 - 

PT2 No usar 

PT1[32] 

DAC 

[19..12] 

Actuadores 

de salida 

[11..9] 

Selector de 

sensor de 

temperatura 

[8..7] 

Fines de 

carrera 

[6..1] 

Pines físicos K16 P19, L22, 

M22 

- - 
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Se aprecia que en el puerto PT2 se tiene acceso a varios recursos entre los cuales se encuentra 

la elección del sensor de temperatura a activar, así como a los actuadores de salida o el 

conversor digital-analógico.  

Es necesario organizar el acceso de los diferentes recursos a los espacios de memoria para 

evitar la pérdida de valores o la corrupción de la información que se procesa. Existen espacios 

de memoria preestablecidos de antemano para la manipulación de los puertos de entrada 

desde la interfaz de LabView (se han implementado 15 parámetros o puertos accesibles desde 

la interfaz gráfica para acciones de configuración y control) como se especificó 

anteriormente.  

De los espacios de memoria de usuario disponibles serán utilizados los siguientes espacios. 

En la tabla 2.4 se presenta la localización ocupada, así como su descripción.  

Tabla 2.4: Distribución de localizaciones de memoria. 

Espacio de 

memoria 

Objeto 

40 Posición actual del encoder (robot chopper) 

41 Valor de par calculado para el chopper 

42 Valor de flujo de agua del láser 

43 Valor de flujo de agua del divisor 

44 Nivel tanque auxiliar 

45 Nivel tanque principal 

46 Temperatura del láser 

47 Temperatura del divisor del atenuador de potencia óptica 

48 Temperatura del agua almacenada para refrigeración 

2.3. Conclusiones del capítulo 

Como consecuencia de los requerimientos experimentales se modificó el sistema de 

adquisición y procesamiento de datos, al diseñar diferentes bloques funcionales de firmware 

para realizar el control sobre los sistemas que se desarrollan. Se especificó la distribución de 

memoria. Las modificaciones permiten la comunicación efectiva desde y hacia el 

microprocesador y con ello se garantizan las diferentes subrutinas de control.   
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Capítulo 3 : Sistema de control de nivel de agua 

Seguidamente se propone una solución a la variación o la inestabilidad en el flujo de agua 

dentro del taller, ello como resultado de la propia configuración existente, mencionada con 

anterioridad en el epígrafe 1.2. Desarrollo del experimento. Con el objetivo de eliminar esa 

problemática y garantizar la disponibilidad del agua es preciso el desarrollo de mecanismos 

de almacenamiento y de métodos que permitan conocer esta información en tiempo real.  

Se propone el empleo de dos recipientes para realizar el almacenamiento del agua necesaria 

en el sistema de enfriamiento, automatizando los procesos de llenado-drenaje de estos, al 

tiempo que se obtenga la información referente al nivel de agua disponible y se incluyan las 

alarmas en caso de roturas o fallas en los sistemas.  

En la figura 3.1 se presenta el diagrama general propuesto para este caso. Se aprecia la 

existencia de 6 electrodos de nivel para determinar la cantidad de agua almacenada en cada 

uno de los recipientes. Como actuadores se propone el empleo de 3 electroválvulas, una para 

controlar la entrada de agua, otra para controlar el proceso de drenaje y una tercera para 

permitir el intercambio entre ambos depósitos.  

 

Figura 3.1: Diagrama general para el control de llenado. 

Se propone colocar los recipientes de tal forma que no sea necesario el empleo de bombas 

eléctricas para transferir el agua de uno a otro, en vez de ello se empleará la gravedad, 

reduciendo de esta manera el consumo de portadores energéticos. Otro punto importante está 

en determinar el material del cual estarán confeccionados. Se proponen dos variantes: utilizar 
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tanques metálicos (aluminio o acero inoxidable) o plásticos. En el primer caso, los tanques 

serían empleados además como disipadores auxiliares del sistema de enfriamiento que se 

desarrollará con posterioridad, al utilizar sus propiedades disipativas; si se emplean tanques 

de plástico es necesario considerar sus características aislantes.  

Seguidamente se analiza los beneficios o desventajas de cada uno de los tipos de materiales 

anteriormente señalados y se seleccionará el más adecuado en función de los intereses 

experimentales.  

3.1. Efectos corrosivos del agua en metales 

Cuando se utilizan elementos metálicos: electrodos, tanques, u otros; es necesario considerar 

el comportamiento de la corrosión de estos. La corrosión se refiere al deterioro de un material 

debido a la acción del medio ambiente que lo rodea. El término es utilizado especialmente 

para referirse al deterioro de los metales, aunque otros elementos de igual manera presentan 

este tipo de fenómeno [36, 37].  

Este fenómeno genera cambios en las propiedades físicas de los materiales, lo cual suele 

ocasionar fallas inesperadas disminuyendo la fiabilidad de los sistemas desarrollados. La 

mayoría de estos cambios pueden pasar de manera desapercibida ante inspecciones visuales 

volviendo más importante su previsión adecuada. Existe una relación directa entre la 

velocidad de corrosión de los metales y la cantidad de energía que se aplica a su mineral base 

para transformarlo en un metal comercial. Esta energía varía con relación a uno u otro metal; 

es relativamente alta en metales tales como el magnesio, el aluminio o el hierro, mientras que 

es baja en metales como el oro y la plata; de ahí que la vulnerabilidad a los efectos de la 

corrosión sea mayor en los primeros que en los segundos [36, 37]. Otro aspecto importante 

por considerar resulta en las propias características del agua que se emplea para refrigerar: 

su dureza, cantidad de cloro o la presencia de sales disueltas que pueden afectar a los metales.  

Han sido considerados dos tipos de sistemas empleando los recipientes metálicos: en primer 

lugar, el empleo de aluminio y en segundo lugar el empleo de acero inoxidable; seguidamente 

se analizarán sus características y resistencia a la corrosión. 

3.1.1. Tipos de corrosión y factores ambientales 

Existen varios tipos de procesos corrosivos diferentes que se caracterizan en función de la 

naturaleza de los materiales, así como de los factores ambientales [38], entre ellos:  

¶ Corrosión uniforme: se refiere a la destrucción de la película pasiva que recubre al 

metal debido a un medio ambiente agresivo. Toda la superficie se corroe de manera 

uniforme y la pérdida de material se expresa en micras/años. Este tipo de corrosión 

se observa cuando se sumerge al metal en ácidos, sobre todo cuando los materiales 

son a base de hierro no aleado con metales inoxidables como el níquel o el cobre. 

¶ Corrosión intersticial: se refiere a la corrosión en hendiduras y ocurre en espacios 

confinados donde la concentración de oxígeno es mucho menor que en el resto del 

sistema lo cual provoca que actúe como ánodo propiciando el proceso corrosivo.  
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¶ Corrosión galvánica: Ocurre cuando existe una unión de tipo física o eléctrica entre 

materiales de diferente electronegatividad. En este caso el material con menor 

potencial electroquímico se corroe. 

¶ Corrosión por picadura: resultado de una insuficiente resistencia a la corrosión en 

entornos clorados muy agresivos. Se inicia con la aparición de irregularidades en la 

superficie o a inclusiones no metálicas muy pequeñas. Se propaga porque las 

reacciones electroquímicas en la cavidad no se ven afectadas por la re-pasivación. 

El medio ambiente circundante tiene un importante papel en la forma en la cual se desarrollan 

los procesos corrosivos y se ve determinado por varios factores entre los que se menciona:  

1. Acidez del medio: las soluciones ácidas son más corrosivas que las soluciones neutras 

o alcalinas debido a la disponibilidad de iones de hidrógeno libres que son capaces 

de reaccionar con el medio circundante y comportarse como ánodo.  

2. Sales disueltas: la concentración de sales en el agua genera una disminución del pH 

de la disolución acelerando los procesos de corrosión por acidez. 

3. Temperatura: A mayor temperatura disminuye la resistencia a la corrosión.  

4. Concentración de cloro [39]. 

5. Tipo de acero inoxidable del que esté confeccionado el recipiente [39, 40].  

En el taller se presentan algunas de las condiciones o factores ambientales descritos con 

anterioridad. Se procedió a realizar la evaluación experimental de un recipiente de aluminio. 

En la figura 3.2 se observan los resultados de utilizar por 2 semanas el mencionado recipiente. 

Se aprecia la acumulación de sales sobre la superficie de este (debido a la alta dureza del 

agua) y como esos montículos se traducen en una corrosión por picadura apreciable. Como 

resultado de estas evaluaciones y a que el comportamiento en el caso del acero inoxidable es 

similar, se decidió no utilizar este tipo de material para almacenar el agua y se propone 

sustituir los tinacos metálicos por recipientes de polímeros plásticos.  

             

Figura 3.2: Efectos corrosivos del aluminio en las condiciones del laboratorio. 

Los recipientes construidos de polímeros plásticos no presentan el inconveniente de la 

corrosión, sin embargo, se producen procesos de incrustación de las sales disueltas en el agua, 

estas sales es preciso removerlas con determinada periodicidad para evitar que su 

acumulación impida la circulación del agua por los conductos y la correcta refrigeración del 

sistema. Otra problemática para tener en cuenta es el comportamiento del plástico como 

aislante, lo cual nos imposibilitaría su utilización como disipador auxiliar de la potencia del 

láser. No obstante, teniendo en cuenta la problemática causada por la corrosión, la cual pone 
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en riesgo todo el sistema, se propone el empleo de tanques de polímero plástico para 

almacenar el agua utilizada en el sistema de enfriamiento.  

3.2. Sistema para la detección de nivel 

Un correcto funcionamiento del sistema pasa por determinar en tiempo real el nivel de agua 

existente en cada uno de los recipientes, esta problemática tiene diferentes soluciones 

comerciales englobadas dentro de los denominados sensores de nivel. Un sensor de nivel es 

un dispositivo electrónico que permite realizar mediciones sobre la altura de un líquido, 

generalmente funcionan como alarmas para indicar el llenado cuando determinado umbral 

ha sido alcanzado o bien para realizar el seguimiento de un fluido dentro de determinado 

rango.  

Existen diversos circuitos integrados comerciales que resuelven la problemática de la 

detección de nivel. Estos circuitos realizan la detección utilizando señales de corriente directa 

(CD). El empleo de la corriente directa cuando se trabaja con agua genera procesos 

electrolíticos en la misma. En estos procesos ocurre una ruptura de la molécula de agua. El 

agua está formada por dos átomos de hidrógeno unidos a un átomo de oxígeno. Los enlaces 

son covalentes debido a que comparten un par electrónico. En este caso, el oxígeno tiene un 

carácter no metálico mayor, es decir, posee mayor electronegatividad, el par electrónico del 

enlace está más cerca de este elemento que del hidrógeno y determina de esta manera la 

polaridad del enlace. Bajo estas condiciones, al aplicarse una fuente de energía de CD ocurre 

un proceso de oxidación-reducción de las moléculas de agua. Cada electrodo dentro del agua 

mantiene atraído a los iones de carga opuesta, de esta manera al aplicarse una cantidad de 

energía suficiente, ocurren procesos de transferencia de electrones entre ellos y los iones lo 

cual genera la descomposición de la molécula de agua con la consecuente liberación del 

dioxígeno y un aumento de la concentración de hidrógeno. El aumento de la concentración 

de hidrógeno incrementa la acidificación del medio cercano a los electrodos, generando un 

proceso de deterioro progresivo de mantenerse un uso continuado.  

Diferentes investigaciones han arribado a la conclusión que estos procesos se ven 

minimizados si se utilizan fuentes de corriente alterna (AC). Bajo esas condiciones ocurre un 

proceso de reducción de la irreversibilidad del proceso, es decir, actúa de manera tal que se 

despolariza el ánodo y el cátodo [41]; disminuyendo de esta manera la descomposición 

química del agua. Los resultados experimentales han arrojado que [42, 43]:  

¶ La descomposición química generada por la corriente alterna es menor que aquella 

provocada por la corriente directa.  

¶ La corrosión se comporta de manera proporcional a la corriente que circula por los 

electrodos.  

¶ La cantidad de corrosión disminuye con el aumento de la frecuencia de trabajo. 
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Figura 3.3: Coeficientes de corrosión vs frecuencia (fuente [43]). 

En la figura 3.3 se presentan los resultados experimentales presentados en [43]. Se aprecia 

que a menores frecuencias de trabajo corresponden los mayores coeficientes de corrosión en 

el proceso electrolítico. Los menores coeficientes se obtienen para una frecuencia de trabajo 

de 60 Hz, coincidiendo con la frecuencia de la línea de alimentación comercial de AC. 

3.2.1. Actuadores. Caracterización y hardware 

Para solucionar las problemáticas derivadas del proceso de electrólisis del agua, se propone 

el diseño de un circuito de detección de nivel con AC. El circuito propuesto es el que se 

muestra en la figura 3.4, se compone de un transformador reductor de baja corriente de 

110V:6V, un puente de diodos para rectificar la salida del transformador y un optoacoplador 

4n25 con una resistencia de pull-up a la salida donde se obtiene la lectura de nivel. Su 

funcionamiento básico se detalla seguidamente.  
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Figura 3.4: Circuito de detección de nivel para cada tanque. 

Del transformador se conecta una de sus salidas directamente al puente de diodos y la 

segunda está conectada a tierra física en el fondo del recipiente que acumula el agua, es decir 

que si el tanque está vacío el circuito inicialmente se encuentra abierto, no circula corriente 

y por tanto a la salida del optoacoplador tenemos el voltaje de la fuente.  

Los electrodos son colocados de manera tal en el puente de diodos que, al subir el nivel de 

agua y ponerse en contacto con ellos, circule la corriente y se cierre el circuito (aprovechando 

las propiedades conductoras del agua). Al cerrarse el circuito, el puente rectificador y el 

capacitor permiten obtener a su salida un voltaje de aproximadamente 4.6 V (considerando 

una caída de tensión de 1.4 V en los diodos en cada semiciclo) para excitar el circuito 

optoacoplador.  

Al excitar el optoacoplador, comienza la conducción de su diodo led interno y a su vez induce 

que circule la corriente en el fototransistor interno, cuando esto ocurre, aparece una tierra 

virtual en el punto donde se está tomando las lecturas de nivel e indica que el nivel de agua 

está hasta esa posición.  

En la figura 3.5 se presenta la implementación práctica del circuito descrito con anterioridad, 

se observa al transformador de bajo voltaje (encerrado en el cuadro de color azul); así como 

al resto de los componentes electrónicos utilizados.  
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Figura 3.5: Implementación práctica del circuito para la detección de nivel en ambos tanques. 

En la tabla 3.1 se muestra el significado lógico de las salidas del circuito anteriormente 

presentado. El sensor 1 corresponde al electrodo que se encuentra indicando el nivel más bajo 

(próximo a la base del recipiente), mientras que el sensor 2 indica el nivel máximo de agua 

permisible por los recipientes.  

Tabla 3.1: Significado lógico del nivel de agua a la salida del hardware. 

Sensor 1 Sensor 2 Significado 

1 1 Depósito vacío 

0 1 Nivel de agua bajo 

1 0 Carece de sentido 

0 0 Depósito lleno 

 

La combinación lógica 10 carece de sentido porque indicaría que el circuito del sensor de 

posición más elevado está cerrado mientras que el circuito de la posición inferior se encuentra 

abierto, lo cual es físicamente imposible si consideramos la disposición espacial del agua.  

3.3.  Algoritmos para el control de llenado 

En la figura 3.6 se presenta el comportamiento de los ciclos de histéresis para el llenado de 

los tanques auxiliar y principal. Se aprecia inicialmente que, mientras el nivel de agua se 

encuentra por debajo de la altura del sensor superior (SA), se mantiene energizada la 

electroválvula (trayectoria de color rojo). Una vez se ha alcanzado ese nivel y mientras este 

no disminuya (trayectoria de color verde), las electroválvulas se mantendrán des-energizadas. 

De la anterior manera se garantiza el proceso de llenado de los recipientes. En la figura SB 

se refiere al sensor inferior, en el eje Y se presentan los niveles de las electroválvulas donde 

ON corresponde a las electroválvulas encendidas y GND se refiere a las electroválvulas 

apagadas. 
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Figura 3.6: Ciclo de histéresis para el llenado de los tinacos. 

En la figura 3.7 se puede observar la disposición espacial de los diferentes componentes del 

sistema de control: las electroválvulas de entrada, intercambio y drenaje, así como los 

sensores de nivel y la bomba de agua utilizada. Se aprecia además la manera en la que se 

colocaron los tanques para garantizar el empleo de la gravedad para el proceso de traspaso 

de agua. 

 

Figura 3.7: Disposición espacial de los componentes del sistema de control de nivel. 
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En la figura 3.8 se observa el diagrama de flujo concerniente a la acción de llenar el tanque 

auxiliar, donde las señales de salida E1, E2, E3 corresponden a las señales de control de las 

electroválvulas de entrada, intercambio y drenaje respectivamente.  

 

Figura 3.8: Diagrama de flujo para el control de llenado del tanque auxiliar. 

El proceso inicia con la verificación de la disponibilidad de agua en el tanque, el valor del 

registro ñNivel Tanque 1ò se obtiene utilizando los circuitos para la detecci·n de nivel 

explicados con anterioridad. Si el recipiente se encuentra vac²o ñNivel Tanque 1 = 3ò o en su 

defecto en el nivel m²nimo ñNivel Tanque 1 =1ò, entonces realiza la acción y se procede a 

energizar la electroválvula 1 que controla la entrada de agua hasta este recipiente. 

Constantemente se estará revisando el nivel de agua en el recipiente para evitar derrames y 

una vez sea la requerida ñNivel Tanque 1 =0ò se procede a retirarle la energ²a a la 

electroválvula, deteniendo la entrada de agua, concluyendo de esta manera el proceso.  

En el caso de que se requiera llenar el tanque de agua principal, se procede como se indica 

en la figura 3.9. el procedimiento es similar al descrito con anterioridad; en esta ocasión se 

debe de comprobar inicialmente la disponibilidad de agua en el auxiliar (para garantizar que 

siempre exista reserva del líquido y de este modo evitar que el experimento no pueda ser 

llevado a cabo en determinado momento), si el tanque 1 tiene almacenada agua, se procede 

a energizar la electroválvula 2 que comunica los dos reservorios, lo que permitiría la libre 

circulación desde el tanque 1 hasta el tanque 2 (considerando que en este caso por la 

distribución que se propone la entrada de agua sería por gravedad, ver la figura 3.7.) 

En todo momento se estará comprobando el valor de agua en el tanque 2 para evitar posibles 

derrames. Una vez se ha llegado al nivel máximo de este recipiente se procede a des energizar 

la electroválvula y de esta manera deja de circular agua.  

El proceso más complicado a realizar está relacionado con el drenaje del sistema. Es 

necesario ejecutar este procedimiento para evitar la proliferación de microorganismos que 

puedan llegar a impedir la circulación de agua comprometiendo el desarrollo del 

experimento.  
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Figura 3.9: Diagrama de flujo para el control de llenado del tanque principal. 

En la figura 3.10 se presenta el comportamiento de los ciclos de histéresis para el proceso de 

drenaje de los recipientes de agua. En este caso la diferencia con los resultados anteriores 

radica en que la electroválvula de llenado estará deshabilitada hasta tanto no se drene 

completamente el agua contenida en el tanque, el proceso se representa de color verde. Una 

vez que se ha drenado el tanque se procede a energizar esta electroválvula hasta tanto se 

alcance el nivel de agua del sensor superior (SA). 

 

Figura 3.10: Ciclo de histéresis para el drenaje de los recipientes. 

En la figura 3.11 se presenta el diagrama de flujo para realizar el proceso de drenaje del 

sistema. Se debe verificar la disponibilidad de agua en el tanque de reserva; si existe agua 

disponible, se prosigue de lo contrario no se realiza acción alguna.  

Suponiendo que existe disponibilidad de agua, se procede a comprobar el nivel de agua en el 

tanque que se pretende drenar. Si el tanque tiene agua se procede a energizar la electroválvula 

3 y permitir que el líquido escape, en caso contrario implica que ya terminó de evacuar el 
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agua y por tanto se comprueba la disponibilidad entre el tanque 1 y el 2. Mientras el tanque 

1 no esté vacío y el tanque 2 no esté lleno se mantendrá energizada la electroválvula 2 

permitiendo la circulación desde el tanque superior. Luego que termine el proceso por el cual 

se llena el tanque 2, se procede a realizar el proceso de llenado del tanque 1 tal como se 

explicó con anterioridad. Al finalizar el proceso de drenaje se emite una señal para indicar 

que el proceso ha concluido de manera satisfactoria.  

 

Figura 3.11: Diagrama de flujo para el control de drenaje del sistema. 

3.3.1. Software 

Una vez que han sido definidos los algoritmos para los procesos de llenado y de drenaje de 

los tinacos, se procede a su implementación en código D, figura 3.12. Lo primero que se 

realiza es la detección de nivel, para lo cual se leen los datos provenientes desde el puerto de 

entrada PT5, en ese puerto además de los valores de los electrodos, se lee de la misma manera 

los datos correspondientes a los conversores analógico-digital, como de momento esos 

valores no se requieren solo vamos a procesar los datos de nuestro interés. Es importante 

señalar que los actuadores de entrada coinciden con los pines físicos de los fines de carrera, 

es preciso, por ese motivo, deshabilitar estos pines cuando son utilizados como entrada para 

los valores de los electrodos.  
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Figura 3.12: Diagrama de flujo para determinar el nivel de agua en los tinacos. 

Seguidamente se presenta el correspondiente software desarrollado en código D que describe 

lo anteriormente especificado. 

\ DETERMINANDO LOS NIVELES 

DE AGUA 

R3 =E 15  

EPOR R3 PT2 

\ LECTURA DE LOS ACTUADORES 

DE ENTRADA Y DETERMINANDO 

LOS NIVELES DE AGUA EN CADA 

UNO DE LOS TANQUES 

LPOR PT5 R4 

\ VALORES A PUERTO 

R5 =E 983040 

R6 = R4 AND R5 

ERAM R6 52 

\ DESHABILITAR LOS FINES DE 

CARRERA PARA QUE FUNCIONES 

COMO ACTUADORES DE 

ENTRADA 4 BITS MENOS 

SIGNIFICATIVOS 

R3 =E 15  

EPOR R3 PT2 

\ LECTURA DE LOS ACTUADORES 

DE ENTRADA Y DETERMINANDO 

LOS NIVELES DE AGUA EN CADA 

UNO DE LOS TANQUES 

LPOR PT5 R4  

\ TANQUE AUXILIAR 

R5 =E 196608   

R6 = R5 AND R4  

R6 = INT2FP R6 

R5 = 65536 

R6 = R6 / R5  

ERAM R6 44 

\ TANQUE PRINCIPAL 

R5 =E 786432 

R6 = R4 AND R5  

R6 = INT2FP R6 

R5 = 262144 

R6 = R6 / R5  

ERAM R6 45

Una vez se ha determinado el nivel de agua en cada uno de los tanques se procede a almacenar 

estos datos en la RAM para posteriores análisis.  

Para el accionamiento de las diferentes electroválvulas, figura 3.13, se escribe al puerto de 

salida PT2 el valor correspondiente en función del cumplimiento de las condiciones en cada 

subrutina. Las acciones por realizar son introducidas desde la interfaz de usuario diseñada en 

LabView.  
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Figura 3.13: Diagrama de flujo para accionar las electroválvulas de control. 

Seguidamente se presenta el correspondiente software desarrollado en código D que describe 

el proceso de drenaje por ser el de mayor complejidad. 

\ DETERMINANDO LAS 

ACCIONES A REALIZAR 

LRAM 1 R3 

\ POSICION DE CASA 

IF R3 = 0 

R5 =E 15 

EPOR R5 PT2 

ENDIF 

\ *** ACCION DE DRENAJE 

LRAM 44 R4 

LRAM 45 R6 

IF R3 = 3 

IF R4 = 0 

IF R6 < 3 

R5 =E 1039 

EPOR R5 PT2 

ENDIF 

ENDIF 

ENDIF 

IF R3 = 3 

IF R4 = 0 

IF R6 = 3 

R5 =E 15 

EPOR R5 PT2 

R5 = 10 

ERAM R5 50 

ENDIF 

ENDIF 

ENDIF 

LRAM 50 R4 

IF R3 = 3 

IF R4 = 10 

IF R6 > 0 

R5 =E 527 

EPOR R5 PT2 

ENDIF 

ENDIF 

ENDIF 

IF R3 = 3 

IF R4 = 10 

IF R6 = 0 

R5 =E 15 

EPOR R5 PT2 

R5 = 15 

ERAM R5 50 

ENDIF 

ENDIF 

ENDIF 

LRAM 44 R4 

LRAM 50 R6 

IF R3 = 3 

IF R6 = 15 

IF R4 > 0 

R5 =E 271 

EPOR R5 PT2 

ENDIF 

ENDIF 

ENDIF 

IF R3 = 3 

IF R6 = 15 

IF R4 = 0 

R5 =E 2063 

EPOR R5 PT2 

ENDIF 

ENDIF 

ENDIF 
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3.4. Conclusiones del capítulo 

De acuerdo con el comportamiento de la corrosión se definió el uso de tanques de plásticos 

para realizar el almacenamiento del agua que se utiliza como refrigerante. Dentro del análisis 

para aumentar la confiabilidad del sistema se diseñó un circuito para la detección de nivel a 

partir de la corriente alterna para disminuir los efectos electrolíticos en el agua, con resultados 

favorables. En función de los requerimientos experimentales se diseñaron las diferentes 

subrutinas para lograr el control sobre el nivel de agua almacenada en cada uno de los 

tanques.   
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Capítulo 4 : Sistema de control de temperatura 

Se realiza una propuesta de diseño de un sistema de refrigeración para garantizar la 

temperatura de operación del espectrómetro fotoacústico; se proponen y caracterizan los 

sensores a emplear de acuerdo con las demandas y las necesidades del experimento que se 

desarrolla. El agua utilizada en el sistema de enfriamiento será almacenada en tinacos, 

considerando lo expuesto con anterioridad en el Capítulo 3.  

4.1. Lazos de control de temperatura 

En la figura 4.1 se presenta el esquema general propuesto para el sistema de control de 

temperatura; el mismo, extiende su funcionamiento tanto para el dispositivo láser como para 

el atenuador de señales ópticas, la única diferencia en ambos casos está en la potencia a 

disipar. Es necesario resaltar la necesidad de realizar la detección de nivel en los contenedores 

de agua para un correcto funcionamiento del sistema, verificando su disponibilidad; en caso 

de que no exista agua para realizar el proceso de enfriamiento no se desarrolla el experimento 

y se emite una alarma. 

 

Figura 4.1: Diagrama general para el control de temperatura. 

Como actuadores, se propone utilizar una bomba de agua para garantizar el flujo constante y 

de esta manera controlar la temperatura, así como el empleo de 2 sensores de temperatura 
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para su correcto monitoreo. Estos sensores serán colocados uno a la entrada del láser y otro 

a su salida, el control de temperatura se realizará tomando en consideración las lecturas 

provenientes del sensor de salida, mientras que el sensor de entrada se tomará como 

referencia para determinar la viabilidad del sistema o su capacidad real de enfriamiento. Para 

modificar la temperatura se procederá a variar el flujo de agua circulante por el interior de 

los dispositivos para lo cual se controlará la operación de las bombas (utilizando PWM 

variable) de acuerdo con una determinada ley de control. Se propone incluir 1 sensor de flujo 

colocado de manera tal que se garantice en todo momento el conocimiento de la circulación 

de agua existente. Seguidamente se procede a explicar y caracterizar cada uno de los 

componentes propuestos y en epígrafes posteriores se presentan los resultados 

experimentales obtenidos.  

4.1.1. Sensor de temperatura ds18b20 

El objetivo fundamental del sistema propuesto es el control de temperatura, de ahí que la 

primera problemática resulta en la correcta detección de esta, para lo cual se propone el 

empleo del sensor de temperatura ds18b20, figura 4.2.  

 

Figura 4.2: Sensor de temperatura ds18b20. 

El sensor propuesto es un termómetro digital que permite la conversión de la temperatura 

con una resolución programable de 9 a 12 bits. El sensor utiliza para comunicarse el protocolo 

bidireccional 1-Wire requiriendo una sola línea para la transmisión de datos; permite realizar 

mediciones con una precisión de πȢυ Јὅ en un rango que comprende desde los ρπ Јὅ hasta 

los ψυЈὅ, de manera adicional, se energiza con una fuente externa o en su defecto empleando 

el propio bus de datos [35]. En la Tabla 4.1 se presentan las principales características del 

sensor. 

Tabla 4.1: Principales características del sensor ds18b20. 

Modelo  Ds18b20 

Voltaje de funcionamiento 5V 

Resolución 9-12 bits 

Rango de operación -55ªC a 125ªC 

Precisión πȢυЈὅ  de -10ºC a 85ªC   

Tiempo de conversión máximo 750 ms 
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Este sensor utiliza una lógica maestro-esclavo que permite conectar varios dispositivos al 

mismo bus de datos, economizando la cantidad de terminales a emplear; para ello utiliza un 

código de 64 bits que identifica a cada dispositivo de manera única [35] dentro del esquema 

de control.   

En la figura 4.3 se presenta el diagrama a bloques de la estructura interna lógico-funcional 

del sensor en cuestión. El código de identificación se encuentra almacenado en la memoria 

interna del mismo, además la memoria contiene 2 bytes para almacenar el valor de 

temperatura, provee acceso a 2 byte para los registros de alarmas y 1 byte para la 

configuración de funcionamiento.  

 

Figura 4.3: Estructura interna del sensor ds18b20. 

Su principal ventaja está en ofrecer una medición de temperatura digital, permitiendo 

prescindir de los conversores analógicos-digitales, así como del ruido que afecta a los 

mismos. El sensor se encuentra calibrado en grados Celsius y el valor de temperatura 

convertido es almacenado en dos registros de 8 bits con la estructura que se muestra en la 

figura 4.4, los bits de signo (S) indican si la temperatura es positiva o negativa.  

 

Figura 4.4: Formato del registro de temperatura. 

¶ Para una temperatura positiva S=0 

¶ Para una temperatura negativa S=1 

En el epígrafe 2.1.3. Bloque One-Wire se realizó el diseño del firmware necesario para la 

configuración, selección y operación de este sensor de manera adecuada y su comunicación 

con el FPGA. 

En la figura 4.5 se pude observar la comparación entre los valores de temperaturas obtenidos 

con el sensor en cuestión y un sensor Lm35 a modo de patrón. Se aprecia que la diferencia 
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entre uno y otro se encuentra sobre los 0.1 °C por debajo de los errores máximos indicados 

por el fabricante. Por tanto, resulta adecuado el empleo del sensor ds18b20. 

 

Figura 4.5: Caracterización del sensor ds18b20 utilizando un Lm35. 

4.1.2. Sensor de flujo Yf -s201 

Para determinar el flujo de agua circulante en el interior del láser y en el interior del atenuador 

de señales ópticas, se propone utilizar el sensor Yf-s201, figura 4.6, este sensor permite medir 

de forma general el flujo de un líquido determinado. Esta información será utilizada para una 

adecuada programación de las alarmas.  

 

Figura 4.6: Sensor de flujo Yf-s201. 

El sensor utiliza aspas para medir la cantidad de líquido que se ha movido a través de él. En 

su interior se encuentra un sensor magnético de efecto Hall, al circular el líquido se genera 
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un tren de pulsos de salida a una frecuencia proporcional a la velocidad del flujo. Cada pulso 

corresponde a 2.25 ml, por lo tanto, por cada litro de agua circulante se contarán 450 pulsos. 

En la Tabla 4.2 se presentan las principales características del sensor utilizado. 

Tabla 4.2: Características del sensor de flujo YF-S201. 

Tipo de sensor Efecto Hall 

Rango de medición 1 a 30 litros/minuto 

Voltaje de operación 5 a 24 V 

Presión máxima 2 MPa 

Temperatura de operación -25ºC a 80ºC 

Precisión ρπϷ  

Señal de salida Frecuencia = 7.5* caudal 

(litro/minutos) 

Pulsos por litro 450 

 

En la figura 4.7 se presenta el diagrama de flujo del software para la adquisición de los valores 

de flujo. Una vez que se le solicita al FPGA que entregue el valor del conteo, epígrafe 2.1.4. 

Bloque de Flujo, este valor es procesado y se determina la cantidad de pulsos por minuto, 

posteriormente se convierte a ὰȾάὭὲ para lo cual se procede a dividir el valor de conteo entre 

los 450 pulsos por minutos. El valor obtenido es guardado en memoria RAM para su posterior 

empleo en la sección de alarmas.  

 

Figura 4.7: Diagrama para determinar el flujo de agua por minuto. 
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4.2. Caracterización inicial del sistema de enfriamiento 

Para una correcta evaluación del sistema que se diseña fue preciso realizar un proceso de 

caracterización del comportamiento de la temperatura cuando se encuentra en 

funcionamiento el experimento.  

A partir de la configuración actual de trabajo en el Taller de Resonancia y Luminiscencia 

Magnética, se monitorea la temperatura de salida del agua del láser y además la temperatura 

a la cual se encuentra el agua en los tinacos. Se considera la temperatura de los tinacos para 

analizar la posibilidad de que la retroalimentación del agua modifique este parámetro y que 

esto repercuta en un funcionamiento no adecuado del control que se diseña. 

 

Figura 4.8: Caracterización inicial del sistema de enfriamiento. 

En esta primera evaluación, se modificó la configuración real al garantizar un flujo constante 

con el empleo de una bomba de agua, el flujo estuvo determinado en πȢψ ÌȾÍÉÎ. Bajo esas 

condiciones se obtuvieron los resultados experimentales que se muestran en la figura 4.8. De 

color rojo se representa la temperatura de almacenamiento en el tinaco y de color azul la 

temperatura en el interior del láser. Se observa como a medidas que transcurre el tiempo los 

factores ambientales determinan un aumento de la temperatura de entrada, en este caso no se 

tuvo control sobre esta variable porque se desconoce la distribución de las tuberías en el 

interior del edificio. En el caso de la temperatura del láser se aprecia de la misma manera un 

leve desplazamiento debido a las razones anteriormente expuestas. Sin embargo, bajo esas 

condiciones se mantiene una diferencia de temperatura estable de 5 °C entre la entrada y la 

salida de agua del dispositivo, de color amarillo en la figura.  
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Esta caracterización inicial, nos arroja la necesidad de lograr una efectiva disipación de los 

5°C a la hora de implementar el sistema diseñado y nos permite realizar una comparación 

efectiva de los resultados obtenidos.   

El agua que se utiliza en las labores de enfriamiento modifica su temperatura por un proceso 

de conducción térmica debido a la diferencia de temperatura existente entre los medios. Para 

analizar esta problemática es preciso realizar algunas consideraciones:  

1- El medio de trabajo es homogéneo e isotrópico lo que garantiza que las propiedades 

físicas sean las mismas en todos los puntos y no dependan de la dirección en la cual 

se midan.  

2- Los parámetros físicos son constantes y uniformes en el medio  

3- Las variaciones volumétricas generadas por los cambios de temperatura son 

despreciables con el volumen que se analiza y por tanto se puede despreciar el trabajo 

realizado.  

4- La fuente de calor se encuentra distribuida de manera uniforme a lo largo del sistema.  

Considerando además que el grosor del vidrio de la cavidad resonante es mucho menor que 

su radio, es posible estimar la densidad de flujo (q en W/m) que circula a través de la pared 

como:  

 
ή  

‗

ὦ
Ὕ Ὕ  (4.1) 

Donde  

¶ ‗ πȢυωψ ὡ άЈὅ es la conductividad térmica del agua   

¶ ὦ πȢπππυ ά es el espesor aproximado de la capa de vidrio 

¶ Ὕ Ὕ υΞὅ es la diferencia de temperatura 

De la expresión (4.1) se desprende que el flujo transmitido vendrá dado por  

 
Ὠ‰ ήὨὛ

‬Ὕ

‬ὼ
ὨὛ  

‗

ὦ
Ὕ Ὕ ὨὛ (4.2) 

 

Al integrar la expresión anterior se obtiene que la potencia total está dada por  

 
‰  Ὠ‰

‗

ὦ
Ὕ Ὕ ὨὛ

‗

ὦ
Ὕ Ὕ Ὓ (4.3) 

 

Donde Ὓ πȢπρψψ ά  es el área de la superficie de contacto entre los dos medios. Al utilizar 

la expresión (4.3) y sustituir los valores se obtiene que:  

 
‰  

‗

ὦ
Ὕ Ὕ Ὓ ρρςφȢφ ὡ 

 

(4.4) 

Luego en (4.4) se ha obtenido la potencia aproximada generada al interior del láser.  



Semiautomatización de la operación de un espectrómetro fotoacústico. 
 

72 
 

4.3. Algoritmo para el control de temperatura 

La programación de los algoritmos de control, ver figura 4.9, se realizó utilizando el código 

de programación anteriormente expuesto, ver epígrafe 1.4.1. C·digo de programaci·n ñDò. 

Se aprecia el diagrama de flujo del proceso de control de temperatura de ambos dispositivos 

analizados (láser y divisor de potencia). Para efectuar un correcto control de esta variable 

física es preciso conocer en cada momento:  

¶ Nivel de agua disponible en el tanque principal. 

¶ Valor del flujo que está circulando en el interior del espectrómetro. 

¶ Temperatura del líquido refrigerante, antes y después de atravesar la planta (resulta 

imposible objetivamente conocer la temperatura dentro de la planta). 

 

Figura 4.9: Algoritmo de control de temperatura. 

La salida de control será el PWM con el cual es controlada la bomba, garantizando de esta 

manera un bombeo de agua de acuerdo con la temperatura que se alcance al interior del láser. 

Los resultados experimentales han demostrado que, para un correcto y seguro 

funcionamiento del sistema, la temperatura del agua circulante no debe sobrepasar un valor 

umbral de 35 °C, temperaturas superiores generan afectaciones al funcionamiento del 

dispositivo que pueden poner en peligro su integridad física, temperaturas inferiores al valor 

umbral garantizan la operación del sistema de manera adecuada. 

Teniendo lo anterior en consideración, se propone utilizar como umbral de temperatura unos 

35 °C. Esta temperatura será obtenida del sensor que se encuentra a la salida de la cavidad 
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resonante. Se considera que exista un gradiente de temperatura de 10 grados Celsius respecto 

a la entrada. Con estos datos se procede a realizar el control del flujo de agua circulante y 

con ello de la temperatura.   

El algoritmo de control comienza con la comprobación de la disponibilidad de agua para 

realizar el experimento, en caso de que no existiera agua, se emite una alarma y se pospone 

el resto de los análisis hasta que esta condición sea cumplida. Una vez se tenga disponibilidad 

de agua, se procede a comprobar la temperatura del agua a la entrada del láser. Si esta 

temperatura excede los 25°C se perdería la capacidad efectiva de realizar el control de la 

temperatura por lo cual se procedería a emitir una señal de alerta para los investigadores que 

desarrollan el experimento.  

Posteriormente se procede a analizar el comportamiento del flujo de agua para lo cual se leen 

los valores arrojados por los flujómetros estos valores se tienen en cuenta para garantizar el 

conocimiento sobre la circulación de agua y de esta manera mantener el sistema de alarmas. 

Si no existe problema con el flujo de agua se procede a analizar el comportamiento de la 

temperatura.  

La temperatura de operación deseada será definida por parte de los investigadores. Mientras 

que la temperatura de operación real sea menor que la temperatura deseada se mantendrá la 

excitación a la bomba de agua con un PWM de 50 %; en el momento en el cual la temperatura 

deseada sea menor que la temperatura actual, se comenzará a variar el valor de PWM para, 

de esta manera aumentar el flujo de agua y contrarrestar el error de temperatura. El ciclo de 

trabajo del PWM está determinado por una ley de control tipo proporcional hiperbólica 

recursiva para garantizar la sensibilidad adecuada del error de temperatura y evitar paradas 

abruptas de las bombas que impulsan el agua en las labores de refrigeración. 

4.3.1. Software  

Una vez que se ha desarrollado el firmware correspondiente para una correcta selección y 

configuración de los sensores, epígrafe 2.1.3. Bloque One-Wire; así como para la correcta 

captura del valor numérico de temperatura, se procede a la implementación del 

correspondiente algoritmo de control presentado con anterioridad. La lectura de la 

temperatura se realiza por el Puerto 6 del microprocesador, mientras que la selección del 

sensor adecuado en cada momento se realiza a través del Puerto 2 de salida.  

La correcta implementación comienza con la selección adecuada del sensor de temperatura 

y la posterior lectura del valor numérico que entregan correspondiente al valor en tiempo real 

de la temperatura censada, ver la figura 4.10. Los valores de temperatura son almacenados 

en la RAM para su posterior empleo.  
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Figura 4.10: Determinando temperatura actual y acciones de control. 

Seguidamente se presenta el correspondiente software desarrollado en código D que describe 

lo anteriormente especificado. 

\ SELECCION DEL SENSOR DE 

TEMPERATURA ADECUADO  

\ SELECCIÓN DEL SENSOR  1  

R5 =E 15 

EPOR R5 PT2 

\ LECTURA DEL VALOR DE 

TEMPERATURA  

LPOR PT6 R6  

R5 =E 65535 

R6 = R5 AND R6  

R6 = INT2FP R6 

ERAM R6 46 

\ SELECCIÓN DEL SENSOR  2  

R5 =E 79 

EPOR R5 PT2 

\ LECTURA DEL VALOR DE 

TEMPERATURA  

LPOR PT6 R6  

R5 =E 65535 

R6 = R5 AND R6  

R6 = INT2FP R6  

ERAM R6 47 

 

Una vez que se ha determinado el valor de temperatura se procede a leer la temperatura 

deseada por el usuario desde LabView, figura 4.11. Con los dos valores de temperatura: 

temperatura deseada y temperatura actual, se procede a determinar el error que se comete y 

a ese error se le aplica la ley de control correspondiente. El resultado de las operaciones 

determina el ciclo de trabajo del PWM que será aplicado a la bomba de agua para su control.  

Seguidamente se presenta el correspondiente código en lenguaje D que describe lo 

anteriormente especificado. 

\ LECTURA DE LA 

TEMPERATURA DESEADA 

LRAM 6 R2  

LRAM 46 R3 

\ DETERMINO EL ERROR DE 

TEMPERATURA 

R2 = R2 - R3 

IF R2 < 0 

R3 = 1000 

ENDIF 

IF R2 > 0 

R3 = 1000 

ENDIF 

IF R2 = 0 

R3 = 1000 

ENDIF 

\ COMPROBAR DISPONIBILIDAD 

DE AGUA 

\ LRAM 45 R5 
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\ IF R5 = 3 

\ R3 = 0 

\ ENDIF 

LRAM 1 R5  

IF R5 > 0 

R3 = 0 

ENDIF 

 

 

Figura 4.11: Tolbox de LabView para el envío de la temperatura deseada. 

La comprobación de los niveles de agua almacenada se realiza por cuestiones de seguridad: 

sin agua resulta imposible realizar el experimento y no se pueden colocar en funcionamiento 

las bombas porque pueden averiarse debido a las temperaturas y las condiciones de trabajo.  

4.4. Conclusiones del capítulo 

De acuerdo con los requerimientos se propuso el empleo del sensor de temperatura ds18b20 

para prescindir del empleo de conversores analógico-digitales. Con base a los resultados en 

la caracterización inicial se determinó la necesidad de disipar la diferencia de 5°C entre la 

temperatura de salida-entrada y para ello se propuso un esquema de control inicial de esta 

variable física y su respectiva implementación en código D para su evaluación.  
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Capítulo 5 : Robot de 1 GDL que funcione como chopper  

En el presente capítulo se realiza una propuesta de implementación de un robot de 1 grado 

de libertad que funcione como pulsador mecánico de la radiación incidente en la cavidad 

fotoacústica. Se presenta su esquema de control, su principio de funcionamiento, el diseño 

de su respectivo hardware, así como la propuesta de un algoritmo para realizar las labores de 

control. Se realiza el modelado dinámico del robot utilizando la metodología de Newton-

Lagrange y su correspondiente análisis en Simulink. Se propone una manera para estimar la 

implementación de la velocidad de operación del robot y de esta manera realizar el control, 

así como la propuesta de control utilizando el código D para su posterior implementación.  

5.1. Robot para el pulsado mecánico de la radiación láser 

El efecto fotoacústico se genera bajo la acción de una radiación incidente pulsada, el láser 

disponible en el taller emite radiación de manera continua, por esta razón, se emplea un 

pulsador mecánico externo al cual se le especifica la frecuencia de trabajo adecuada en cada 

corrida de los experimentos. El pulsador mecánico o chopper, que se utiliza en estos 

momentos dentro del taller, figura 5.1, es de arquitectura cerrada y no permite acceder a su 

control, a los efectos prácticos no puede ser utilizado en la presente propuesta de 

automatización. Este hecho obliga a proponer e implementar un robot de 1 GDL, y proceder 

a desarrollar un control de velocidad que permita garantizar la frecuencia de pulsado de la 

radiación incidente.  

 

Figura 5.1: Pulsador mecánico comercial. 

Por requerimientos experimentales, el robot debe permitir variar su velocidad de operación 

que se traduce en frecuencia de pulsado. Las frecuencias de trabajo actuales están próximas 

a φφφ Ὄᾀ. El robot que se propone tiene un ancho de banda teórico comprendido entre los 

σπ Ὄᾀ y los ρωψφ Ὄᾀ, aunque para efectos prácticos resulta necesario establecer un adecuado 

ancho de banda considerando los efectos de la fricción estática.  
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5.1.1. Requerimientos experimentales 

El pulsador propuesto está compuesto por un motor de corriente directa al cual se le acopla 

una rejilla con 30 ranuras, por tanto, la frecuencia de pulsado será igual a la velocidad de 

rotación del eje del motor por las 30 ranuras anteriormente señaladas.  

El motor, figura 5.2, cuando es energizado con un voltaje de 12 V permite una velocidad 

angular máxima de φφȢςσ ÒÅÖȾÓÅÇ al considerar las 30 ranuras anteriormente mencionadas, 

se obtendría una frecuencia de pulsado máxima de ρωψφ Ὄᾀ. La frecuencia máxima de 

operación se encuentra por encima de los actuales requerimientos experimentales y permite 

aumentar el rango de trabajo para futuros experimentos.  

 

Figura 5.2: Motor de DC modelo JGB37-555B. 

5.1.2. Modelo dinámico 

El correcto diseño experimental parte de analizar el comportamiento teórico o esperado del 

robot propuesto. Para ello se realiza su modelado dinámico correspondiente y su simulación, 

de esta manera es posible encontrar un punto de referencia o comparación para realizar los 

pertinentes ajustes prácticos o como modelo a seguir con los resultados experimentales.  

En este caso se propone partir de un análisis Newtoniano y de las ecuaciones de Lagrange, 

se procede a caracterizar el comportamiento dinámico del robot, así como de otras variables 

físicas determinantes. A efectos prácticos, en este caso solo es necesario modelar el 

comportamiento del motor, al no contener caja de reducción ni acoples mecánicos no tiene 

sentido analizar las vibraciones u otro tipo de interacción, de esta manera se logra la 

simplificación del modelo a estudiar. No se tendrá en cuenta de la misma manera la influencia 

del peso de la rejilla o su ubicación a lo largo del eje del motor o en su defecto las vibraciones 

que pueda generar.  

En la figura 5.3 se presenta el esquema básico, reportado en la literatura, para modelar un 

motor de CD [44, 45]. En esencia, el motor puede ser modelado a partir de las siguientes 

ecuaciones.  
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Figura 5.3: Esquema de un motor de CD. 

 

 †  ὑὭ (5.1) 

 

 ὺ  ὑ(5.2) ‫ 

   

Donde  † es el torque debido a la corriente Ὥ, ὑ  es la contante de torque. El voltaje ὺ es 

el resultado de la velocidad angular y ὑ es la constante de fuerza electromotriz. Luego es ‫ 

posible realizar el modelado del torque y el voltaje generado ὺ como una fuente de esfuerzo 

regulada [44].    

En la figura 5.4 se aprecia el modelo de parámetros concentrados para describir el 

funcionamiento del robot objeto de estudio.                                                                                                                                                                                               

 

Figura 5.4: Diagrama esquemático para el análisis de los parámetros del sistema. 

Se procede a determinar la energía cinética del sistema, ecuación (5.3), y su respectiva 

energía potencial, ecuación (5.4), como se presenta seguidamente.  

 
Ὁ  

ρ

ς
ὐ—  (5.3) 

 

 
Ὁ  

ρ

ς
ὑ — —  (5.4) 

 

Donde —  es la velocidad angular del eje del motor, — y — son las posiciones del eje del 

motor antes y después de la barra en la que se acopla la rejilla respectivamente. 

Una vez han sido propuestas, se determina su Lagrangiano, ecuación (5.5), y se procede a 

aplicar las conocidas ecuaciones de Lagrange tal como se muestra en (5.6)-(5.8). 

 
ὒ Ὁ Ὁ  

ρ

ς
ὐ—  

ρ

ς
ὑ — —  (5.5) 
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 Ὠ

Ὠὸ

‬

‬—
 ὐ—  (5.6) 

 

 ‬

‬—
  ὑ — —  (5.7) 

 

 ‬

‬—
  ὑ — —  (5.8) 

 

Al realizar los procedimientos matemáticos se obtiene que el modelo dinámico viene dado 

por las ecuaciones (5.9)-(5.10). 

 †  ὐ— ὦ—  (5.9) 

 

 
Ὁὸ  Ὑ Ὥ ὒ

Ὠ

Ὠὸ
Ὥ ὑ—  (5.10) 

 

Si se procede a llevar dicho modelo a variables de estado, se obtienen las siguientes 

ecuaciones (5.11)-(5.14) 

 ὼ —  (5.11) 

   

 ὼ Ὥ (5.12) 

   

 
ὼ

ρ

ὐ
ὑ ὼ ὦὼ  (5.13) 

   

 
ὼ

ρ

ὒ
Ὁὸ Ὑ ὼ ὑὼ  (5.14) 

 

Donde ὒ , Ὑ , ὑ corresponden a la inductancia del motor, la resistencia interna del motor 

y la constante de trasmisión eléctrica del motor respectivamente, de acuerdo con el modelo 

de parámetros concentrados que describe a un motor de corriente directa.  

Dicho modelo permite la descripción del sistema y su correspondiente simulación utilizando 

las herramientas del módulo Simulink de Matlab a partir de la corriente demandada por el 

motor y la velocidad angular generada. En la figura 5.5 se presenta la propuesta de 

implementación en variables de estado y su relación con el control propuesto dentro de la 

herramienta anteriormente señalada.  La simulación se realizó utilizando una ley de control 

proporcional hiperbólica, ecuaciones (5.15) y (5.16) ,con ganancia proporcional 40 y 

ganancia hiperbólica de 0.01, de acuerdo con los estudios realizados, como se muestra en la 

figura 5.6. Los resultados obtenidos se presentan seguidamente.  

 †  ὑÔÁÎÈ ὑ ὩzὶὶέὶὺͅὩὰέὧὭὨὥὨ (5.15) 



Semiautomatización de la operación de un espectrómetro fotoacústico. 
 

80 
 

 

 †  τπÔÁÎÈ πȢπρzὩὶὶέὶὺͅὩὰέὧὭὨὥὨ (5.16) 

 

 

Figura 5.5: Diagrama esquemático para implementación en Simulink. 

 

Figura 5.6: Implementación de la ecuación de control en Simulink. 

En la figura 5.7 se muestran diferentes frecuencias deseadas obtenidas a partir de la 

simulación del modelo dinámico. El modelo dinámico nos brinda las velocidades de 

rad/segundo y fueron realizadas las conversiones pertinentes para mostrar los resultados. se 

observa que en los tres casos analizados el motor alcanza la frecuencia de trabajo deseada, el 

comportamiento durante el proceso transitorio puede ser modificado al variar las ganancias 

proporcionales en función de los intereses experimentales. En la presente investigación, se 

considera que el comportamiento obtenido es el adecuado y por tanto no se modifican las 

ganancias Kp=40 y Ks = 0.01.  
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Figura 5.7: Evaluación del modelo dinámico. 

5.2. Esquema de control  

El diseño del esquema de control propuesto se muestra en la figura 5.8. La variable para 

controlar será la velocidad de rotación del eje del motor, lo que a su vez determina la 

frecuencia de pulsado de la radiación incidente.  

Resulta necesario determinar la velocidad de rotación del motor, a efectos prácticos es 

posible determinar su posición actual al procesar las señales provenientes de los encoder. 

Utilizando esta información y a partir del empleo de la diferenciación numérica es posible 

determinar la velocidad de rotación del eje del motor.  

El usuario final, a quien los procesos internos le resultan transparentes, debe definir la 

frecuencia de operación deseada en Hertz, este dato se traduce a velocidad deseada 

(revoluciones por segundo) en la interfaz de usuario antes de pasar el dato al FPGA. Al 

interior del FPGA se realizan los procesos de adquisición de la posición actual y con esos 

datos se estima la velocidad aproximada de operación.  

Una vez se ha determinado la velocidad de operación, se determina el error de velocidad y 

se aplica una ley de control proporcional hiperbólica. Esta ley de control permite obtener un 

valor de torque a aplicar, el cual, a su vez modifica el ciclo de trabajo del PWM de la señal 

de excitación que se le aplica al robot. De esta manera se controla la velocidad de operación 

del eje del motor y por tanto se extiende al control de la frecuencia de pulsado del láser.  
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Figura 5.8: Esquema de control para la frecuencia del chopper. 

5.2.1. Hardware 

En este caso se considera una baja demanda de corriente por parte del robot, 500 mA, debido 

a su naturaleza, y al hecho de que se encontrará girando de manera libre y sin oposición más 

allá de la propia resistencia del aire. Se propone un esquema que emplee el transistor de 

potencia TIP 35C y un transistor de pequeña señal 2n2222. 

Considerando un arreglo formado por dos transistores se tiene: 

 ‍  ὄ  z‍  (5.17) 

  

 ‍  φπzςπ ρςππ (5.18) 

 

Para garantizar el trabajo en la región de corte y saturación es preciso que exista una ‍ tal 

que ‍Ḻ‍ para lo cual esa ‍ ρςπ, es necesario que se cumpla que ‍   de ahí 

que asumiendo Ὅ υππ άὃ 

 
Ὅ

Ὅ

‍
τȢρ άὃ (5.19) 

 

Por tal razón se concluye la necesidad de emplear un arreglo de 2 transistores en 

configuración Darlington; este tipo de arreglos puede ser controlado directamente desde la 

tarjeta FPGA para realizar el proceso de pulsado del láser.  

En la figura 5.9 se presenta una vista frontal del pulsador mecánico ya acoplado una vez se 

ha realizado su instrumentación, las rejillas fueron diseñadas en SolidWorks y cuenta con 30 

ranuras con un ángulo de φ. Fue impresa en el Laboratorio de Robótica y Control BUAP 

utilizando una impresora 3D. Se aprecia además el robot lineal de la base, utilizado para 

permitir el desplazamiento longitudinal del chopper en función de las variantes de los 

experimentos que se desarrollan dentro del taller.  
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Figura 5.9: Vista frontal del pulsador mecánico implementado. 

5.2.2. Caracterización del motor de DC JGB37-555B 

Para un correcto funcionamiento del robot es necesario que el motor de CD se comporte 

como un motor de transmisión directa, es decir, el torque varíe directamente proporcional al 

voltaje aplicado. Para lograr lo anteriormente expresado se realiza un proceso de 

caracterización donde se determinan el voltaje nominal y la frecuencia de operación óptimos. 

La metodología que se expone seguidamente fue desarrollada dentro de la MCEA-BUAP y 

se describe como:  

1. Determinación del voltaje nominal: Se busca encontrar el valor de voltaje en el cual 

el motor genera el mayor torque posible con el menor consumo de corriente.  

Para ello se coloca el motor en una mesa de prueba y se comienza a variar el voltaje de 

alimentación al tiempo que se registran los valores de torque generados. En la tabla 5.1 se 

pueden observar los resultados experimentales alcanzados. Se aprecia como la mejor relación 

torque-voltaje-consumo energético se obtiene a los 12 V, este será nuestro voltaje nominal 

seleccionado. 

Tabla 5.1: Determinación del voltaje nominal. Motor DC JGB37-555B. 

Tensión 
(V) Corriente(A) Peso(kg) Torque 

2 0.21 0.22 0.0367598 

3 0.47 1.4 0.233926 

4 0.82 3 0.50127 

5 1.04 4.5 0.751905 

6 1.31 5.7 0.952413 

7 1.6 7.2 1.203048 

8 1.86 9.4 1.570646 

9 2.13 10.4 1.737736 

10 2.4 10.9 1.821281 
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11 2.64 11.7 1.954953 

12 2.84 13.3 2.222297 
 

En la figura 5.10 se presenta la gráfica de variación de torque vs voltaje, se comprueba como 

a medidas que se aumenta el voltaje nominal el torque generado aumenta de la misma 

manera.  

 

Figura 5.10: Relación de Torque vs voltaje de alimentación. 

2. Determinación de la frecuencia óptima: luego de determinar el voltaje nominal, se 

procede a realizar un barrido en frecuencias empleando un generador de onda 

cuadrada con ciclo útil de un 50%. El objetivo es encontrar al menos una frecuencia 

en la cual el torque generado sea la mitad del torque producido en el voltaje nominal. 

En la misma planta experimental, ahora se comienza a modificar la frecuencia de la señal de 

excitación al motor mientras que el voltaje se alimentación se fija en 12 V, en la tabla 5.2 se 

muestran los resultados experimentales. Se observa que a una frecuencia de 240 Hz se obtiene 

la mitad del torque generado en el voltaje nominal.  

Tabla 5.2: Determinación de la frecuencia óptima Motor DC JGB37-555B. 

Frecuencia Peso (kg) Torque (N/m) 

10 17.2 1.873948 

20 19.3 2.224837 

30 19.5 2.258255 

40 19.2 2.208128 

50 19.3 2.224837 

60 18.7 2.124583 

70 18.9 2.158001 

80 18.5 2.091165 

90 17.5 1.924075 

100 17.3 1.890657 

110 16.2 1.706858 

120 15.9 1.656731 
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130 15.8 1.640022 

140 15.7 1.623313 

150 15.4 1.573186 

160 15.2 1.539768 

170 14.6 1.439514 

180 14.3 1.389387 

190 14 1.33926 

200 14 1.33926 

210 13.8 1.305842 

220 13.7 1.289133 

230 12.8 1.138752 

240 12.6 1.105334 

250 12.5 1.088625 

260 12.2 1.038498 

270 12.2 2.038498 
 

En la figura 5.11 se observa como a medida que aumenta la frecuencia del PWM comienza 

a disminuir el torque generado. 

 

Figura 5.11: Relación entre el torque y la frecuencia del PWM. 

3. Variación del ancho de pulso: Luego de determinar el valor de frecuencia óptima se 

procede a realizar un barrido del ciclo útil de la señal sintonizada a la frecuencia 

óptima.  

Una vez se ha determinado la frecuencia de operación, se procede a modificar el ciclo de 

trabajo de la señal de excitación. En la tabla 5.3 se observan los resultados experimentales 

obtenidos.  
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Tabla 5.3: Resultados experimentales al modificar el ciclo de trabajo del PWM a 240 Hz. 

ciclo útil Peso (kg) 
Torque 
(N/m) 

10 0.5899994 0.098583 

20 1.91870848 0.320597 

30 3.24741756 0.542611 

40 4.57612664 0.764625 

50 5.90483572 0.986639 

60 7.2335448 1.208653 

70 8.56225388 1.430667 

80 9.89096295 1.652681 

90 11.2076186 1.872681 

100 13.3461009 2.23 
 

Si el procedimiento es realizado de manera acertada, se grafica el comportamiento del torque 

generado vs la variación del ancho de pulso y la gráfica debe aproximarse lo más posible a 

una función lineal lo cual garantiza la linealización de la planta.  

En la figura 5.12 se aprecia el comportamiento del torque vs el ciclo de trabajo, como se 

observa tiene un comportamiento muy próximo a una función lineal y puede ser utilizado 

bajo esas condiciones para la construcción del robot propuesto.  

 

Figura 5.12: Respuesta del torque a la modificación del ciclo de trabajo. 

El proceso de caracterización arrojó que el voltaje nominal es de 12 V, la frecuencia de 

trabajo óptima es de 240 Hz, esta frecuencia será empleada para generar el PWM descrito 

con anterioridad en el epígrafe 2.1.2. Bloque de PWM y de esta manera controlar al robot.  
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5.2.3. Algoritmo de control  

En la figura 5.13 se presenta la propuesta de algoritmo implementado para realizar el control 

de velocidad.  

 

Figura 5.13: Algoritmo para el control de velocidad. 

Inicialmente se procede a descargar los diferentes parámetros de configuración, dentro de los 

cuales se significa a las ganancias proporcionales ὑ  y ὑ, así como la frecuencia deseada en 

el pulsador mecánico. Una vez que se han fijado estos parámetros de configuración se 

procede a realizar la lectura de la posición actual, este dato se obtiene computando las señales 

provenientes del encoder. Con los datos de posición del motor se procede a realizar una 

diferenciación numérica empleando el conocido método de Euler. A partir de la velocidad 

estimada se procede a determinar el error de velocidad considerando la velocidad deseada 

introducida desde la interfaz de usuario desarrollada en LabView. A este error se le aplica la 

ley de control descrita en la ecuación (5.15) [46], la salida de la ley de control modificará el 

valor del ancho de pulso del PWM variable diseñado. 

En [34] se explica y se procede a realizar la demostración de estabilidad asintótica en el 

sentido de Lyapunov para la ley de control propuesta. Esta demostración de estabilidad 

garantiza que en un sistema a lazo cerrado el error se encuentra acotado y tienda 

asintóticamente a cero conforme evoluciona el tiempo, lo cual resulta de importancia vital en 

cuestiones de control.  

Si se analiza con detenimiento la ley de control propuesta, es posible percatarse de que en el 

caso en el cual el error de velocidad sea cero, el torque resultante sería cero, y ello implicaría 

una detención brusca del robot, y por tanto no es posible mantener una velocidad constante; 

para eliminar este inconveniente se propone el empleo de una ley recursiva que garantice que 
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no existan detenciones abruptas en el funcionamiento del robot y mantener una velocidad 

constante. 

 †  †  ὑÔÁÎÈ ὑ ὩzὶὶέὶὺͅὩὰέὧὭὨὥὨ (5.20) 

 

Al analizar la ecuación (5.20), es posible percatarse de que en caso de un error igual a cero, 

el par generado será igual al par anterior, y de esta manera se logra evitar la detención abrupta 

del robot y se mantiene constante la velocidad de operación del eje del motor. En este caso 

por la naturaleza de la ley de control, la selección adecuada de ὑ  determina el tiempo que 

demorará en establecerse la velocidad deseada, mientras que ὑ influye en la sensibilidad del 

control a los errores de velocidad. Por estas razones se llega a una solución de compromiso 

a la hora de establecer las ganancias.   

5.2.4. Software 

Se empleará el código ñDò para la implementaci·n del algoritmo de control anteriormente 

señalado. Con anterioridad fueron especificados los registros, puertos y dispositivos con los 

cuales se pueden desarrollar los algoritmos, junto con las respectivas operaciones 

matemáticas.  

En este caso se comienza con la lectura del encoder 1 en PT1, con el objetivo de determinar 

la posición actual. Una vez se determina la posición actual, se pasa a leer de la memoria 

RAM, el valor de posición anterior, este valor se encuentra almacenado en la localización 40. 

Con los valores de posición ya conocidos, se procede a determinar el valor de la velocidad 

actual en revoluciones por segundo, ver el diagrama de flujo en la figura 5.14, la base de 

tiempo empleada como se mencionó es de 10 ms. 

 

Figura 5.14: Diagrama a flujo para determinar la velocidad del eje del motor. 

Seguidamente se presenta el correspondiente software desarrollado en código D que describe 

lo anteriormente especificado. 

\ LECTURA DEL ENCODER  

LPOR PT1 R5 

\ NUMERO DE CUENTA ACTUAL 

R5 = INT2FP R5   

\ NUMERO DE CUENTA 

ANTERIOR 

LRAM 40 R6 

\ DETERMINAR VELOCIDAD  

R6 = R5 - R6  

R6 = R6 / 10 

R6 = R6 * 1000 

\ VELOCIDAD EN 

REVOLUCIONES POR SEGUNDO 

R6 = R6 / 64
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Una vez que se ha determinado el valor de velocidad actual, se procede a realizar la lectura 

de la velocidad deseada; el dato de velocidad deseada es introducido desde LabView por el 

usuario, y ya toma en cuenta el factor de multiplicación por 30 que introduce la rejilla, como 

se muestra en la figura 5.15. 

 

Figura 5.15: Envío de la frecuencia de trabajo deseada a través de LabView. 

Con el valor de velocidad deseada, se procede a determinar el error de velocidad, 

Ὡὶὶέὶ ὺὩὰέὧὭὨὥὨ ὺὩὰέὧὭὨὥὨ  ,y se aplica la ley de control 

anteriormente señalada, ecuación (5.20), ver diagrama en la figura 5.16.  

 

Figura 5.16: Diagrama a flujo del funcionamiento del robot. 

Seguidamente se presenta el correspondiente software desarrollado en código D que describe 

lo anteriormente especificado. 

\ LECTURA DE LA VELOCIDAD 

DESEADA  

LRAM 2 R5  

\ DETERMINANDO ERROR DE 

VELOCIDAD 

R5 = R5 - R6 

\ LECTURA DE KS = 0.01 

R6 = 0.01 

R5 = R5 * R6 

R5 = TANH R5 

\ LECTURA DE KP = 40 

R6 = 40 

R5 = R5 * R6 

\ LECTURA DEL PAR ANTERIOR  

LRAM 41 R3 

\ DETERMINO EL PAR ACTUAL   

R3 = R3 + R5 

\ GUARDO PAR ACTUAL 

\ IF R3 < 0 

\ R3 = 30 

\ ENDIF 

\ CONFIRMO QUE NO SE ESTE EN 

LA RUTINA DE DRENAJE 

LRAM 2 R5  

IF R5 = 0 

R3 = 0 

ENDIF 

ERAM R3 41 
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El resultado del cómputo corresponde al valor del ciclo de trabajo del PWM que se aplica al 

robot. 

5.3. Conclusiones del capítulo 

A partir del estudio del modelo dinámico del pulsador mecánico se obtuvo un patrón de 

comportamiento para la evaluación experimental del robot diseñado. Con base a la 

caracterización del motor realizada se garantiza la respuesta lineal de la planta facilitando las 

labores de control. Se presentó el diagrama de control y su implementación en código D para 

su posterior evaluación. 
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Capítulo 6 : Integración general del sistema 

Se presenta la propuesta de integración de los subsistemas para la semi automatización de la 

operación del espectrómetro fotoacústico. Se presentan las diferentes relaciones entre los 

lazos diseñados y la adquisición y el procesamiento de los datos obtenidos.  

6.1. Integración del sistema  

En la figura 6.1 se presenta el diagrama instrumental general del proceso de integración de 

la semiautomatización del espectrómetro fotoacústico. Es necesario señalar que las etapas 

iniciales, es decir, el encendido y la sintonización adecuada del láser, se continuará realizando 

de manera manual debido a los propios requerimientos del experimento, tal como se 

especificó anteriormente en el epígrafe 1.2. Desarrollo del experimento.  

Una vez que se concluya con la etapa inicial: encendido del láser, generación del plasma y 

sintonización de la línea de emisión; se pasará a control automático el resto de las operaciones 

de los diferentes sistemas que han sido desarrollados en la presente investigación, aunados a 

los esfuerzos realizados en una investigación paralela, desarrollada por el Ing. Jasid Israel 

Aguirre Arróniz, para la adquisición y la manipulación de los datos provenientes del propio 

experimento, como se especificó con anterioridad en el epígrafe 1.3. Propuestas para 

semiautomatizar el experimento.1.3. Propuestas . La complejidad del sistema es elevada y se 

pretende realizar al unísono una etapa que incluya el análisis y el procesamiento de los 

resultados arrojados, esto motivó la separación del proceso investigativo en dos tesis 

complementarias.  

Se observa además, la nueva configuración implementada para el sistema de enfriamiento 

(resaltado de color azul), Capítulo 4, en este caso la entrada de agua del servicio universitario 

está conectada a los tanques de almacenamientos descritos en el Capítulo 3, logrando de esta 

manera la independencia de la disponibilidad de agua. Se recordará que en ese mismo 

capítulo se presentó el sistema de llenado-drenaje diseñado para garantizar la disponibilidad 

del refrigerante. Se observa además la posición del pulsador mecánico diseñado en el 

Capítulo 5; este se encuentra colocado sobre uno de los robots de desplazamiento horizontal 

diseñado en la otra tesis. En función del experimento que se desarrolle se colocará o retirará 

al pulsador mecánico de la línea de incidencia de la radiación. 

 El robot lineal se encarga de posicionar de manera adecuada al chopper al tiempo que evita 

que la manipulación por parte de los investigadores pueda ocasionar un accidente. Por otro 

lado, se considera la presencia del segundo robot lineal para el posicionamiento de elementos, 

en ese caso, para colocar y retirar la cerámica de óxido de circonio que se utiliza para bloquear 

el haz del láser. Todos los dispositivos mencionados son controlados desde la tarjeta FPGA 

en la cual se han programado los diferentes algoritmos de control explicados con 

anterioridad, y a los que se le han añadido los desarrollados para la adquisición y el 

procesamiento de datos.  

En la figura 6.2 se presenta el diagrama general instrumentado considerando la inclusión de 

todos los subsistemas desarrollados en el transcurso de la investigación. Se observa la 

relación existente entre cada uno y como las labores de control se desarrollarán desde el 

sistema embebido.  
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 Figura 6.1: Diagrama instrumental de la integración del sistema.



Semiautomatización de la operación de un espectrómetro fotoacústico. 

93 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.2: Diagrama general de la instrumentación. 
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En la figura 6.3 se presenta el diagrama general para la adquisición, procesamiento y 

monitoreo de datos considerando la integración de los sistemas propuestos. En el esquema 

se detalla la información a procesar por parte del sistema embebido, y en función de los 

resultados obtenidos, se procederá a efectuar las acciones de control a través de los puertos 

de salida especificados que se extrapolan a las terminales de la tarjeta FPGA. 

La asignación de los recursos dentro de la tarjeta se realizó en función del diseño de los 

bloques funcionales, así como de los puertos o periféricos que se conectan. En este caso se 

procesan 3 señales de posición: una para determinar la velocidad actual de operación para el 

pulsador mecánico empleando la conocida fórmula de Euler, Capítulo 4, y las restantes dos 

para determinar la posición de cada uno de los robots lineales, esta información es procesada 

dentro de la tarjeta en los Decoder. Para cerrar los lazos de control, el par calculado en cada 

uno de los sistemas modifica el ciclo de trabajo de los PWM disponibles conectados a las 

diferentes etapas de potencias de los robots.  

Por otro lado, se obtiene el valor de temperatura proveniente de cada uno de los sensores 

conectados a la tarjeta. Los sensores se encuentran conectados al bloque de One-Wire 

diseñado, epígrafe 2.1.3. Bloque One-Wire, el cual, como se explicó, permite la 

configuración y la selección de cada uno de los sensores de manera indistinta. Esta 

información es procesada y se utiliza para modificar el ciclo de trabajo de los PWM 

conectados a las etapas de potencia de cada una de las bombas, con las cuales se controla el 

flujo de agua circulante.  

La detección de nivel se realiza directamente, y con esta información y en función de las 

acciones que defina el usuario, se controlan las electroválvulas, tal como se especificó en el 

Capítulo 3. En función de los parámetros analizados al interior del FPGA, se evalúa la 

ocurrencia de cualquiera de los eventos que generan alarmas, y se activa el circuito 

correspondiente utilizando para ello las terminales disponibles del conversor digital-

analógico.  

En todo momento, la comunicación con el módulo de procesamiento para configurar 

parámetros de operación se realizará vía WIFI, garantizando de esta manera, la movilidad 

del personal calificado, a la vez que se estará monitoreando el comportamiento de las 

variables físicas de los diferentes controles.  

En la figura 6.4 se presenta el algoritmo lógico general implementado en la presente 

investigación para resolver los procesos antes señalados. Se comienza con la descarga, a la 

memoria RAM del FPGA, de los diferentes parámetros de configuración o acciones a 

realizar, posteriormente se pasa a analizar la disponibilidad de agua, si no hay agua disponible 

no es posible efectuar el experimento y se debe emitir una alerta. Una vez se ha determinado 

el nivel de agua, corresponde el turno a determinar los valores de temperatura en el láser, en 

el divisor de potencia y a la salida de los tinacos de agua.  Posteriormente se comienzan a 

analizar las acciones correspondientes en función de lo que desee realizar el investigador. Lo 

primero que se verifica es que no se esté en uno de los ciclos o rutinas que intervienen en el 

llenado-drenaje, de ser el caso, se espera hasta que concluya esta rutina, de lo contrario, se 

pasa a analizar los controles de temperatura y, por último, el control de frecuencia. Es 

importante señalar que los controles de temperatura pueden funcionar al unísono con el 

control de frecuencia, no así en el caso de los controles de nivel que por diseño trabajan 

exclusivamente solos.
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Figura 6.3: Sistema de adquisición, procesamiento y monitoreo de datos. 
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Figura 6.4: Diagrama de flujo general. 
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En la figura 6.5 se presenta la implementación práctica de la electrónica desarrollada para el 

correcto funcionamiento de los diferentes sistemas. La electrónica fue dividida en módulos 

para su correcta identificación y para que de esta manera la detección de fallas, así como su 

corrección, pueda ser realizada de manera simple: 

 

Figura 6.5: Electrónica del sistema integrado. Implementación práctica.

1. Circuito para la detección de nivel con corriente alterna. 

2. Etapa de potencia para el control de las electroválvulas. 

3. Circuito para la configuración y operación del sensor ds18b20 y el sensor Yf-s201. 

4. Etapa de potencia para el control del pulsador mecánico. 

5. Etapa de potencia para el control sobre la bomba de agua. 

6. Circuito para el control de las alarmas. 

6.2. Programación de las alarmas 

Una vez se ha procedido a integrar los sistemas diseñados, resulta preciso considerar la 

inclusión de un sistema de alarmas ante las causales señaladas:  

1. Nivel de agua no adecuado para realizar el experimento.  

2. Flujo de agua insuficiente. 

3. Temperatura del espectrómetro no adecuada. 
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4. Temperatura no adecuada en el tanque de agua principal. 

En la tabla 6.1 se presenta un resumen de las alarmas que han sido implementadas y las 

causales por las cuales se dispararían; además, se han consignado las acciones que, a 

consideración del autor, se deben realizar en cada uno de los casos en que ocurra alguna de 

estas causales.  

Tabla 6.1: Resumen de alarmas implementadas. 

Alarmas  Significado Acciones recomendadas a los investigadores 

1 No existen reservas de agua 

suficiente en el tanque principal.  

Supervisar el proceso de llenado del tanque 

principal y supervisar el nivel real existente. 

Por seguridad no se activarán las bombas de 

agua y se escuchará un indicador sonoro. 

2 A partir del conocimiento del 

valor máximo de flujo generado 

por la bomba, se considera 

cuando el flujo circulante cae un 

10 % 

Se sugiere revisar si no existe rotura en los 

sistemas o conexiones, y en caso negativo, se 

procede a realizar un mantenimiento 

preventivo por la posible acumulación de 

sales en las tuberías.  

3 Se considera cuando la 

temperatura de operación del 

láser supere el valor máximo de 

operación seguro, 35 grados.  

Se sugiere revisar que se encuentren 

funcionando adecuadamente las bombas de 

agua, y comprobar las mediciones de 

temperatura por si se ha deteriorado algún 

sensor de temperatura.  

4 Cuando por cualquier causal 

aumenta la temperatura del agua 

almacenada en el tanque 

principal, y no se garantiza el 

correcto funcionamiento del 

sistema de enfriamiento.  

Se recomienda comprobar el valor del agua 

acumulada por si se ha deteriorado el sensor, 

en caso negativo debe detenerse el 

experimento hasta tanto se determine la 

causa. 

 

En cualquiera de las causales anteriormente señaladas, se emite una alerta visual y sonora 

utilizando el indicador de la figura 6.6 para que los investigadores puedan supervisar en cada 

caso y tomen las respectivas decisiones. 

 

Figura 6.6: Indicador visual y sonoro. 
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Seguidamente se presenta el correspondiente software desarrollado en código D que describe 

lo anteriormente especificado. 

\ **** SUBRUTINAS DE 

ALARMAS ******  

\ COMPROBACION DE NIVEL DE 

AGUA TANQUE PRINCIPAL 

LRAM 45 R3 

LRAM 1 R5 

IF R3 = 3 

IF R5 = 0 

R4 =E 2063 

EPOR R4 PT2 

ENDIF 

ENDIF 

\ COMPROBACION DE FLUJO 

LASER 

\ FLUJO INFERIOR A 3.6 LITROS -- 

1620/450 

LRAM 42 R3 

IF R3 < 27 

R4 =E 2063 

EPOR R4 PT2 

ENDIF 

\ COMPROBACION DE FLUJO 

DIVISOR 

LRAM 43 R3 

IF R3 < 27 

R4 =E 2063 

EPOR R4 PT2 

ENDIF 

\ COMPROBACION 

TEMPERATURA LASER 

LRAM 46 R3 

\ TEMPERATURA DEL LASER 

MAYOR DE 35 

IF R3 > 559 

R4 =E 2063 

EPOR R4 PT2 

ENDIF 

\ COMPROBACION 

TEMPERATURA DIVISOR 

LRAM 47 R3 

IF R3 > 559 

\ TEMPERATURA DE DIVISOR 

MAYOR DE 35 

R4 =E 2063 

EPOR R4 PT2 

ENDIF 

\ COMPROBACION 

TEMPERATURA DE ENTRADA 

LRAM 48 R3 

\ TEMPERATURA DE ENTRADA 

MAYOR DE 25 

IF R3 > 400 

R4 =E 2063 

EPOR R4 PT2 

ENDIF 

\ **** SUBRUTINAS DE 

ALARMAS ******

6.3. Interfaz de usuario 

Seguidamente se presentan las modificaciones realizadas a la interfaz de usuario presentada 

en el epígrafe 1.4.2. Interfaz de usuario básica  para permitir el envío de los parámetros de 

configuración, así como la activación de los diferentes lazos de control. Por otro lado, se 

muestran las subrutinas para la visualización de las diferentes variables analizadas tanto en 

lenguaje D como en la interfaz de LabView. 

6.3.1. Interfaz para el envío de parámetros de configuración 

Con anterioridad fue presentado el software general desarrollado, siendo modificado y 

adaptado a los requerimientos de la presente investigación. Como se muestra en la figura 6.7 

se han modificado los Tolbox para cada uno de los parámetros de configuración y acciones 

a desarrollar. 
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Figura 6.7: Interfaz de usuario. Envío de los parámetros y acciones de configuración. 

El Tolbox de frecuencia ya se encuentra limitado a los valores de trabajo prácticos definidos 

con anterioridad, de esa manera se garantiza la operación adecuada del sistema desarrollado. 

Por otra parte, en esta interfaz se pueden definir las temperaturas deseadas (recuadro ñBò), 

así como la selección de las diferentes acciones a desarrollar en el control de nivel (recuadro 

ñAò). Han sido incorporadas las acciones de los lazos de control desarrollados por el Ing. 

Aguirre para el posicionamiento de los robots lineales (recuadro ñCò).  

Los datos o parámetros que se envían y codifican en el FPGA dependen de las acciones de 

control que se pretendan realizar, como se muestra en la figura 6.8. En ese caso se aprecia 

que en el momento en el cual se están ejecutando los algoritmos de control de nivel, el resto 

de los parámetros se mantienen en nivel nulo y viceversa.  
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Figura 6.8: Envío de los parámetros y acciones de configuración. 

Los algoritmos de control de nivel resultan excluyentes con el resto de los procesos que se 

desarrolla, figura 6.9, ello debido a cuestiones prácticas: es imposible realizar el experimento 

o cualquier otro proceso si no se ha garantizado la disponibilidad de agua o si se está en el 

proceso para garantizarla.  

 

 

Figura 6.9: Envío de los parámetros de control de llenado y de control de frecuencia. 
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6.3.2. Interfaz para la visualización de parámetros 

Otro de los aspectos modificados resultó la pestaña de visualización. La visualización de los 

datos es una de las cuestiones más importantes y permite a los investigadores el monitoreo 

de las acciones que se realizan al interior del procesador. Como resultan de interés la 

visualización de diferentes parámetros es necesario desarrollar un mecanismo de codificación 

que permita este proceso. Para su desarrollo se conforman palabras que son enviadas a través 

de la conexión inalámbrica, ahora bien, la formación de palabras requiere del desarrollo de 

un mecanismo mediante el cual sea posible su identificación y discriminación, para lo cual 

se le agregan etiquetas que indiquen el significado y el tratamiento a dar en cada uno de los 

casos.  

En la figura 6.10 se presenta el algoritmo seguido para la conformación de las palabras que 

se manipulan en el proceso de visualización. En el caso de la primera palabra se envía la 

información concerniente a los valores de temperaturas (del divisor y del láser); así como los 

valores de nivel de agua. Se realiza un procesamiento matemático y se recorren mediante 

operaciones aritméticas la ubicación de cada una de las palabras. Una vez se ha definido la 

palabra y antes de su envío por la interfaz inalámbrica se procede a agregar su etiqueta o 

identificador (ha sido definida con una longitud de 3 bits que permite el envío de 8 palabras 

de 29 bits diferentes.). En el caso de la segunda palabra se realiza un proceso similar, solo se 

consideran las diferentes longitudes de las palabras que contienen a los valores de velocidad 

y flujo (en el láser y en el divisor) y se ajustan los corrimientos en función de este parámetro. 

 

Figura 6.10: Conformación de la primera palabra para visualización. 

Seguidamente se presenta el correspondiente software desarrollado en código D que describe 

lo anteriormente especificado. 

\ *** RUTINAS PARA 

VISUALIZAR ****  

\ LEO INDICADOR DE 

VISUALIZACION  

LRAM 51 R5 

IF R5 = 0 

R4 = 1 

R6 = 268435456 

R4 = R4 * R6 

R4 = FP2INT R4 

LRAM 54 R3 

R3 = R3 +E R4 

EPOR R3 PT0 
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ENDIF 

IF R5 = 1 

\ FRECUENCIA ABAJO 

LRAM 53 R3 

R3 = FP2INT R3 

R6 = 256 

\ FLUJO LASER 

LRAM 42 R4 

R4 = R4 * R6 

R4 = FP2INT R4 

R3 = R3 +E R4 

\ FLUJO DIVISOR 

R6 = 65536 

LRAM 43 R4 

R4 = R4 * R6 

R4 = FP2INT R4 

R3 = R3 +E R4 

R6 = 268435456 

R4 = 2 

R4 = R4 * R6 

R4 = FP2INT R4 

R3 = R3 +E R4 

EPOR R3 PT0 

ENDIF 

R6 = 1 

R5 = R5 + R6 

IF R5 > 1 

R5 = 0 

ENDIF 

R5 = 0 

ERAM R5 51 

\ *** RUTINAS PARA 

VISUALIZAR ****  

Una vez se ha recibido el dato de 32 bits por la interfaz inalámbrica se procede a su 

manipulación dentro de LabView, para lo cual se decodifican cada una de las etiquetas, es 

decir se procesa el dato recibido y se le elimina la etiqueta (de 3 bits de longitud). Una vez 

se tiene el dato de 28 bits y en función de la etiqueta anteriormente señalada se procede a 

realizar la adecuada decodificación de la información recibida y a su posterior visualización 

en los diferentes Tolbox habilitados. En la figura 6.11, se presenta el proceso anteriormente 

descrito.  

 

Figura 6.11: Procesamiento de datos en la interfaz de usuario para visualización. 

En la tabla 6.2 se presentan las diferentes etiquetas utilizadas y los datos de cada palabra 

correspondiente, ello para el adecuado proceso de envío y posterior decodificación de la 

información transmitida. 

Tabla 6.2: Etiquetas para visualización de parámetros en la interfaz gráfica de LabView. 

Etiqueta Datos enviados 

01 Nivel de los tanques y temperatura en el láser y en el divisor 

02 Frecuencia, Flujo de agua en el láser, Flujo de agua en el divisor 

03 Temperatura en el tanque de almacenamiento 
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En la figura 6.12 se presenta el bloque de decodificación de los datos desarrollado en 

LabView. Se aprecia la lectura de los 32 bits de datos provenientes del puerto PT0 y su 

posterior manipulación empleando funciones lógicas y aritméticas para determinar el valor 

de las etiquetas. Una vez que han sido separadas las etiquetas se procede a enviar las palabras 

correspondientes para su procesamiento.  

 

Figura 6.12: Bloque decodificador de etiquetas. 

En la tabla 6.3 se presenta la estructura de la palabra enviada con etiqueta 2. En este caso se 

aprecia que los 8 primeros bits están ocupados con el valor de velocidad actual del rotor del 

robot chopper, mientras que los siguientes 16 bits corresponden a los valores de flujo 

detectados por cada uno de los sensores. Aún existe la posibilidad de enviar en esta palabra 

12 bits de información adicional que no han sido de momento ocupados por no existir 

requerimientos al respecto.  

Tabla 6.3: Estructura de la palabra para visualizar los valores de flujo y velocidad. 

32 bit [31..29] bit 

(Etiqueta) 

[28..17] bit [24..17] bit [16..9] bit [7..0] bit 

No se usa 02 No se usa Flujo del 

divisor 

Flujo del 

laser 

Velocidad 

actual 

 

Con el adecuado conocimiento de la estructura de la palabra enviada, se procede a determinar 

cada uno de los parámetros, utilizando para ellos las operaciones lógicas y algebraicas 

disponibles en LabView. 

En la figura 6.13 se presenta el proceso de decodificación de la frecuencia actual de trabajo 

del sistema. Se agrega el factor de 30 para considerar las ranuras con las cuales cuenta el 

robot tipo chopper. 
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Figura 6.13:Decodificador de frecuencia. 

Mientras que en el caso del flujo se procede como se muestra en la figura 6.14. En este caso 

el factor de multiplicación está en dependencia del sensor utilizado, para determinar este 

factor se parte de multiplicar por 60 para llevar las mediciones a la unidad de minutos y se 

divide entre la cantidad de pulsos que indican la circulación de un litro de agua. 

 

Figura 6.14: Decodificador de flujo. 

De igual manera se presenta en la tabla 6.4 la estructura de la palabra que contiene los valores 

de temperatura y de nivel de agua. En este caso, el procesamiento debe de incluir la obtención 

de los valores reales de temperatura para lo cual se procede a implementar la ecuación (6.1). 

El procesamiento derivado de estos cálculos permite el conocimiento de los valores reales de 

cada uno de los sensores conectados al FPGA. 

Tabla 6.4: Estructura de la palabra para visualizar los valores de temperatura y de nivel de agua. 

32 bit [31..29] bit 

(Etiqueta) 

[28..25] bit [24..13] bit [12..0] bit 

No se usa 01 Niveles de agua Temperatura 

del divisor 

Temperatura 

del láser 
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Ὕ Јὅ

Ὠὥὸέπ

ρφ

Ὠὥὸέρ

ψ

Ὠὥὸές

τ

Ὠὥὸέσ

ς
Ὠὥὸέτ

Ὠὥὸέυ ςz Ễ Ὠὥὸέρπz φτ 
(6.1) 

 

En la Figura 6.15 se observa la implementación de los Tolbox para la visualización de los 

valores de temperatura; a la entrada del formula-node se encuentra la lógica combinacional 

para obtener los 11 bits de interés que portan la información de temperatura proveniente de 

cada uno de los sensores. 

 

Figura 6.15: Tolbox para el procesamiento de los valores de temperatura. 

En el interior del formula-node se implementa la ecuación (6.1), se desarrolla una estructura 

similar para cada uno de los sensores. De esta manera se convierte desde el formato entero 

original de los datos a un formato en °C por cuestiones prácticas al trabajar con la interfaz.  

Acoplado al bloque anterior, se encuentra un bloque de control de visualización, figura 6.16. 

Este bloque permite la visualización de los valores de temperatura de manera gráfica, así 

como la implementación de una alarma sonora junto a la interfaz desarrollada. Por otro lado, 

se encuentra la lógica combinacional para permitir el accionamiento de los leds indicadores 

de alarmas.  
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Figura 6.16: Control de los indicadores visuales de los valores de temperatura y el sistema auxiliar de alarmas. 

En la figura 6.17 se observa las modificaciones realizadas a la sección de visualización que 

permiten a los usuarios el monitoreo de los parámetros de interés: niveles de refrigerante 

disponibles (recuadro ñDò), así como las temperaturas (Temperatura 2 corresponde a la salida 

del láser y Temperatura a la entrada en el recuadro ñCò) y la frecuencia de trabajo real y flujo 

de agua en el interior del espectr·metro (recuadro ñAò) sirviendo esta sección para lograr 

una retroalimentación con el personal que trabaja en el laboratorio. Se incorpora además la 

visualizaci·n y se¶alizaci·n de las alarmas implementadas (recuadro ñBò). Se aprecia cada 

uno de los Tolbox desarrollados y relacionados con las estructuras anteriormente descritas.  

 

Figura 6.17: Interfaz de usuario. Visualización de variables. 
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6.4. Conclusiones del capítulo 

De acuerdo con las características de los subsistemas desarrollados se procedió a realizar la 

integración electrónica de forma modular para una mejor comprensión del trabajo 

desarrollado y para permitir la fácil identificación y detección de fallas. El proceso de 

integración derivó en modificaciones a la interfaz de usuario para garantizar la interacción 

con el sistema desarrollado por parte de los investigadores, así como la visualización de los 

resultados preliminares. Con base en los requerimientos experimentales se presentó el 

sistema de alarmas desarrollado. 

 

.    
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Capítulo 7 : Resultados experimentales 

En el presente capítulo se presentan los principales resultados experimentales obtenidos en 

los sistemas desarrollados, así como su evaluación práctica.  

7.1. Evaluación experimental del sistema de control de nivel de agua 

Seguidamente se presentan los resultados experimentales obtenidos al evaluar los algoritmos 

de control descritos con anterioridad en el epígrafe 3.3.  Algoritmos para el control de llenado 

dentro de la tarjeta de desarrollo.  En la Figura 7.1 se puede observar la distribución de los 

diferentes elementos del sistema de control de nivel desarrollado. Se aprecia además las 

entradas de los electrodos de nivel a la caja de componentes electrónicos y las salidas para el 

control de las electroválvulas. 

 

Figura 7.1: Distribución instrumental para el control de nivel. 

En la figura 7.2 se presentan los resultados obtenidos durante la ejecución de la subrutina de 

llenado del tanque auxiliar. En el eje Y izquierdo: el nivel 0 corresponde al tanque vacío, el 

nivel 1 corresponde al tanque en niveles mínimos (el sensor se encuentra a una altura de 5 

cm del fondo del tanque) y el nivel 2 corresponde al tanque completamente lleno (el sensor 

se encuentra a una altura de 20 cm del fondo del tanque). En el eje Y derecho: 1 corresponde 

a la electroválvula activa y 0 a la electroválvula inactiva.  




































































































